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Deutsch

Katalognummer
Seriennummer

Hydrophiler Einmalkatheter fiir den ISK
(Intermittierender Selbstkatheterismus)
Gebrauchsfertig

Katheter mit 2 funtionellen Bereichen (SAUER-Kugelkopf und
Fiihrungszone)

Trocken aufbewahren

Oben

Nicht erneut sterilisieren

Funktionsverpackung fiir variable Anwendung

Gesamtladnge: ca. 430mm, Lange ohne Konnektor: ca. 400 mm
5GréRen: CH10,CH12,CH 14,CH 16,CH 18

Stiickzahl

Vor Sonnenlicht

. geschiitzt aufbewahren
Anwendergruppe: 1Q2104.xx, 1Q2114.xx - Mdnner

Sterilisation mit Ethylenoxid
Zweckbestimmung:

Der IQ-Cath ist fiir die einmalige und voriibergehende Urin-Ableitung
ausder Harnblase zu therapeutischen oder diagnostischen Zwecken bei
vorliegenden Blasenentleerungsstorungen bestimmt. Es kann eine ein-
malige oderintermittierende Selbstkatheterisierung (ISK) oder Fremd-
katheterisierung (IFK) durchgefiihrt werden.

Einfaches Sterilbarrieresystem

Einfaches Sterilbarrieresystem mit auben
liegender Schutzverpackung

Chargennummer
Indikation:

Die Indikation fiir den ISK oder IFK wird nach entsprechender Diagnostik
und abhangig von der individuellen Situation des Betroffenen gestellt.
Der IQ-Cathist fiir den Katheterismus bei folgenden Indikationen geeig-
net: Blasenentleerungsstérungen unterschiedlicher Genese (z.B. neuro-
gen), Detrusorunteraktivitdt bzw Detrusorakontraktilitat, chronische
Harnretention, unphysiologische Entleerung der Blase (Pressmiktion)
mit und ohne Restharn.

Gebrauchsanweisung beachten

BH

N

E 01@ CE-Kennzeichnung Medizinprodukt

Verwendbar bis (Jahr-Monat-Tag)

Nicht zur Wiederverwendung
Kontraindikation:

Der 1Q-Cath kann beim Auftreten folgender Probleme nicht geeignet
sein. In diesen Fallen muss auf jeden Fall vor der Anwendung ein Arzt
kontaktiert werden: Verletzung der Harnrohre, Harnrhrenblutung,
akute Entziindung der Harnréhre oder der Prostata, Passagehinder-
nisse (z.B. Tumore) in der Harnrohre, am HarnréhrenschlieRmuskel LP!
oder der Prostata.

HRS

Pharmazentralnummer
Drug tariff (Katalog britischer NHS)

R

Liste der Produkte und Dienstleistungen

Bei beschadigter Verpackung

Anwendungshinweise: nicht verwenden

Die erstmalige Anwendung sollte unter fachlicher Anleitung erfolgen.
Sollte innerhalb der Verpackung bereits Fliissigkeit aus dem Was-
serkissen ausgetreten sein, darf der Katheter nicht mehr verwendet
werden. Um die Hande wahrend der Aktivierung des Katheters und der
Desinfektion frei zu haben, kann der Katheter mit dem Klebepunkt an
einem geeigneten Untergrund befestigt werden. Die Anwendung muss
bei ausreichenden Lichtverhaltnissen erfolgen.

Risik l.ll'ld wﬂl hi

Bei der Verwendung von Kathetern (v.a. bei unsachgeméRer Anwen-
dung) kann es zu einer Reizung/Infektion oder Verletzung der ablei-
tenden Harnwege kommen. In diesem Fallist arztlicher Rat einzuholen.
Bei unsachgeméRer Anwendung kdnnte Restharn in der Blase ver-
bleiben. Der Katheter ist zur einmaligen Verwendung bestimmt. Die Wiederverwendung oder Wiederaufbereitung erhdht das
Infektionsrisiko. Nicht ohne vorherige Aktivierung durch sterile Kochsalzlésung 0,9 % verwenden, da nicht gleitféhig. Leitungs-
wasser beeintréchtigt die Sterilitat des Katheters und fiihrt damit zu erh6htem Infektionsrisiko. Nicht verwenden bei beschadigter
Steril-Verpackung oder bei beschadigtem Katheter da Infektionsrisiko. Wir empfehlen eine Anwendungstemperatur von 15 -25°C
Sollten bei der Verwendung von ,|Q-Cath” Einmalkathetern schwerwiegende Vorfalle auftreten, so sind diese dem Hersteller und
der zustdndigen Behdrde des Landes zu melden, in dem der Anwender niedergelassen ist.

Herstelldatum

Hersteller

Schweizer Bevollmachtigter

=

SAUER-Kugelkopf

Ready foruse  Gebrauchsfertig

Abb. 1-7 (Abb. siehe Seite 2): Den gesamten Katheter (auBer Konnektor) nicht direkt beriihren.

Als Greifhilfe die Funktionsverpackung verwenden.

© Vor der Anwendung die Hinde griindlich waschen und desinfizieren.

@ Das Wasserkissen durch Knicken und Driicken 6ffnen. Den gesamten Inhalt in die Funktionsverpackung entleeren, damit der komplette
Katheter (auer Konnektor) fiir min. 30 Sek. benetzt wird. Die liberschiissige Flissigkeit ablaufen lassen.

ionsmittel desinfizieren (Anweisungen

© Die Harnrdhrendffnung und den Bereich darum mit einem geeig 1 Schleimk
des Herstellers des Desinfektionsmittels beachten).

@ Die Funktionsverpackung drehen und Wasser in den hinteren Teil laufen lassen. Danach diesen Teil der Funktionsverpackung an der
hintersten Reifmarke (Konnektor) mit einem Ruck abtrennen.

Nutzung der Funktionsverpackung

© A) Die Funktionsverpackung kann als Verlidngerung zum direkten Ablauf des Urins in die Toilette verwendet werden. Dazu die
Funktionsverpackung an der vordersten Reikmarke (Katheterkopf) mit einem Ruck einreien und abtrennen. Dann den Katheter so
weit nach vorne schieben (5.1), bis der Konnektor abdichtet (5.2).

O B) Die Funktionsverpackung kann als Greifhilfe (1 oder 2) genutzt werden. Dazu den gewiinschten Folienabschnitt an den entspre-
chenden Reikmarken herauszutrennen.

@ Alternativ den Katheter am Konnektor aus der Funktionsverpackung nehmen. Bei Bedarf den Katheter mit einem Urinbeutel ver-
binden. Sollte der Katheter in der Verpackung stecken bleiben, den Katheter langsam herausdrehen. Den Katheter vorsichtig in die
Harnréhre einfiihren bis der Urin ablauft. Wenn kein Urin mehr flieft, den Katheter langsam herausziehen.

Den Katheter mit dem Restmiill entsorgen.

Die Manfred Sauer GmbH iibernimmt keine Verantwortung fiir Schiden oder Verletzungen, die sich aus unsachgemaRer Handhabung
entgegen dieser Gebrauchsanweisung oder der Nichtanwendung der hygienischen Richtlinien ergeben kénnen.

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an medizinisches Fachpersonal oder an unsere Kundenberater:
MANFRED SAUER GmbH - Neurott 7-15 - 74931 Lobbach - Germany - +49 6226 960100






Catalog number

English

ial numb
Hydrophilic Single-use catheter for ISC (Intermittent serial number

(=]
self-catheterisation) T Storeinadry place

* Ready for use

* Catheter with 2 functional zor\es (SAUER-rounded tip and guiding zone) This way up
* Functional packaging for variable use

* Total length: ca. 430 mm, Length without funnel: ca. 400 mm Do not resterilise
* 5sizes:CH10,CH12,CH14,CH16,CH 18

Quantity

Group of Users: 1Q2104.xx, 1Q2114.xx - Men Keep away from sunlight
Intended use:

ThelQ-Cathisasingle use product designed for temporary drainage of urine
from the urinary bladder in a person with bladder voiding dysfunction for
therapeutic or diagnostic purposes. It is suitable for intermittent self-cat-
heterisation (ISC) or carer-assisted clean intermittent catheterisation (CIC).

Sterilised with ethylene oxide
Single sterile barrier system

Single sterile barrier system with

Indication: protective packaging outside

The indication for ISC or CIC is made following relevant diagnostic tests
and is dependent on the individual's situation.

The 1Q-Cath is suitable for catheterisation in the following situations:
bladder voiding dysfunction of various origins (e.g. neurogenic), underac-
tive detrusor or acontractile detrusor, chronic urinary retention, abnormal
micturition (straining) with or without residual urine.

Batch number

Observe instructions for use

CE marked medical device

Contraindication:

The 1Q-Cath may be unsuitable in the following cases, and a health care
professionalmust be consulted before use:injury of the urethra, bleeding of
the urethra, acute inflammation of the urethra or prostate, obstructions (e.g.
tumours) in the urethra, at the sphincter or at the prostate blocking passage.

Use by (year-month-day)
Not for reuse

Instructions for use: Pharmaceutical central no.
The first use should be supervised by a professional.

If liquid has already leaked from the saline sachet into the packaging, the
catheter may no longer be used. To have your hands free while activating
the catheter and during disinfection, the catheter can be attached to a
suitable surface with the adhesive dot. Ensure sufficient lighting during
insertion, adjustment and removal.

Drug Tariff
List of products and services

Do not use if package is damaged

Risks and Cautions:

The use of catheters (especially improper use) may cause irritation/infec-
tion of the urinary tract. You must seek medical attention if this occurs.
Improper use may cause residual urine toremainin the bladder. This catheter
isintended for single use only. Therisk of infectionincreasesif the catheter
is reused or reprocessed. Do not use without activating with sterile saline
solution 0.9% firstasitis not lubricated. Tap water affects catheter sterility
andthus poses anincreasedinfectionrisk. Do not use if the sterile packaging
orthe catheteris damaged as thereis arisk of infection. We recommend an
operating temperature range of 15-25°C.

Any serious adverse event occurring during use of 1Q-Cath must be re-
ported to the manufacturer and the competent authority of the user's Ready for use Ready for use
country of residence.

Date of manufacture
Manufacturer
Swiss authorised representative

UK authorised representative

SAUER-rounded tip

Fig. 1-7 (see p. 2): Avoid touching any part of the catheter surface (except for the connector) directly. You can use the functional

packaging as a gripping aid.
© Before use, wash hands thoroughly and disinfect them.

@ Toactivate the catheter surface open the saline sachet by folding and squeezing. Make sure the whole content of the sachet is emptied
into the packaging and all of the catheter surface is activated by the fluid for 30 sec. Allow the excess fluid to drain.

© Clean the opening of the urethra and the surrounding area with a disinfectant suitable for mucous membranes (observing the
instructions of the manufacturer of the disinfectant).

@ Turn the functional packaging and allow water to run into the rear section. Then tear off this section of the functional packaging
along the rear tear marks (connector).

Using the functional packaging

© A) The functional packaging can be used as an extension for draining the urine directly into the toilet. To do so, tear off the func-
tional packaging along the front tear marks (catheter tip). Then slide the catheter forwards (Fig. 5.1) until the connector seals the
packaging (Fig. 5.2).

@ (B)The functional packaging can also be used as a short or long gripping aid (1 or 2). To do so, remove the required section of film

along the corresponding tear marks.

@ Alternatively, you can hold the catheter at the connector and remove the functional packaging completely. Attach a urine bag
to the catheter if necessary. If the catheter becomes stuck inside the packaging, twist the catheter slowly to remove. Gently
insert the catheter into the urethra until the urine begins to flow. When the urine stops flowing, pull the catheter out slowly.

Dispose of the catheter in the general household waste.

MANFRED SAUER GmbH does not accept responsibility for damages or injuries that may result from improper handling contrary to
these instructions for use or from neglecting the hygiene guidelines.

Should you have any questions or problems, please turn to a medical professional or to our customer adviser: MANFRED SAUER
GmbH - Neurott 7-15 - 74931 Lobbach - Germany - +49 6226 960100

Manfred Sauer UK Ltd - Barn Way - Northampton NN5 7UW . United Kingdom - Phone +44 1604 505696






Frangais Numéro de catalogue
Numéro de série
Sonde hydrophile a usage unique pour l'autosondage
intermittent Conserver au sec
¢ Préte al'emploi

* Lasonde avec 2 zones fonctionnelles (téte sphérique SAUER et Ce cOté vers le haut

zone d'introduction)

Emballage fonctionnel utilisation variable Ne pas stériliser une nouvelle fois

Longueur totale 430 mm, Longueur sans connecteur: env. 400 mm

5 tailles: CH 10, CH 12, CH 14, CH 16, CH 18 Quantite

Groupe d'usagers: 1Q2104.xx, 1Q2114.xx - Hommes Tenir & Iabri de la lumiére du soleil

Usage auquel le dispositif médical est destiné : Sterilised with ethylene oxide

la sonde 1Q-Cath est destinée au drainage unique et temporaire de
l'urine & des fins thérapeutiques ou diagnostiques en cas de troubles
de la miction. Elle peut étre utilisée pour effectuer un autosondage ou
un hétérosondage unique ou intermittent.

Systéme de barriére stérile unique

9

Systéme de barriére stérile unique avec

emballage protecteur a l'extérieur
Indication :

l'indication d'at dage ou d'hétér dage est posée a la suite de
mesures diagnostiques correspondantes et en fonction de la situation
individuelle du patient.

La sonde IQ-Cath est adaptée pour effectuer un sondage dans les indi-
cations suivantes : troubles de la miction d'étiologies diverses (par ex.
neurogénes), hypoactivité ou acontractilité détrusorienne, rétention
urinaire chronique, miction non physiologique (miction par poussée)
avec ou sans résidu postmictionnel.

Numéro de lot

Respecter la notice d'utilisation

Dispositif médical marqué CE

o
=
NE|
w

Date de péremption (année-mois-jour)

Ne pas réutiliser
Contre-indications :

l'utilisation de la sonde 1Q-Cath peut ne pas étre appropriée en cas
d'apparition des problémes mentionnés ci-dessous. Dans ces cas, il
convient en tout état de cause de contacter un médecin avant l'utilisa-
tion:blessure de l'urétre, saignement de 'urétre, inflammation aigiie de
'urétre ou de la prostate, obstructions (par ex. tumeurs) dans ['urétre, au
niveau du sphincter de la vessie ou de la prostate quibloquent le passage.

)
C
8
®

Code identifiant de présentation

Drug Tariff, prix du médicament (NHS)

Liste des produits et prestations

Ne pas utiliser sil'emballage

Instructions d'utilisation : est endommagé

La premiére utilisation doit avoir lieu sous la supervision d‘un pro-
fessionnel.

Sil'emballage contient du liquide échappé du coussin d'eau, la sonde ne
doit plus étre utilisée. Afin d'avoir les mains libres pendant l'activation de
lasonde etladésinfection, elle peut étre fixée sur une surface appropriée
avec le point adhésif. L'application doit se faire dans des conditions de
luminosité suffisantes. . )
Risques et mises en garde : l@ Téte sphérique SAUER
l'usage de sondes (notamment en cas d'utilisation incorrecte) peut ent-
rainer uneirritation/infection ou une lésion des voies urinaires drainées.
Dans un tel cas, il convient de demander conseil a un médecin.

Un résidu postmictionnel pourrait subsister dans la vessie en cas d'utilisation inappropriée. La sonde est destinée a un usage
unique. La réutilisation ou le retraitement augmente le risque d'infection. Ne peut étre utilisée qu'aprés avoir été activée par de
la solution NaCl 0,9 % stérile, car la sonde ne coulisse pas. L'eau du robinet altére la stérilité de la sonde et accroit ainsi le risque
d'infection. Ne pas utiliser sila sonde oul'emballage stérile estend gé, carilexiste unrisque d'infection. Nous recommandons
une température d'utilisation entre 15 et 25 °C.

La survenue d'incidents sévéres lors de l'utilisation des sondes & usage unique « IQ-Cath » doit étre signalée au fabricant et aux
autorités compétentes du pays dans lequel l'utilisateur réside.

Date de fabrication

Fabricant

=]
®
il
wl

Représentant autorisé suisse

Ready for use Préte a I'emploi

Fig. 1-7 (voir page 2) : Ne touchez pas directement l'ensemble du cathéter (sauf le ). Utilisez l'emballage f i |

comme aide a la préhension.
© Bien se laver et désinfecter les mains avant l'usage.

® Ouvrez le coussin d'eau en appuyant dessus. Assurez-vous que le contenu soit totalement vidé et que le la sonde reste humide pour
30 secondes. Laissez s'écouler l'excédent de liquide.

© Désinfecter le méat urinaire et ses alentours avec un désinfectant approprié aux muqueuses en suivant les recommandations du
fabricant du désinfectant.

@ Tournez I'emballage fonctionnel et faites couler de l'eau dans la partie arriére. Détachez ensuite cette partie de l'emballage fonctionnel
d'un coup sec au niveau de la marque de déchirure la plus en arriére (connecteur).

Utilisation de l'emballage foncti 1

8

© A)L'emballage fonctionnel peut étre utilisé comme extension pour 'écoulement direct de l'urine dans les toilettes. Pour cela, déchirez
d'un coup sec I'emballage fonctionnel au niveau de la marque de déchirure la plus en avant (téte du cathéter) et détachez-le. Poussez
ensuite le cathéter vers l'avant (fig. 5.1) jusqu'a ce que le connecteur soit étanche (fig. 5.2).

© B) L'emballage foncti L peut égal étre utilisé comme aide & la préhension courte ou longue (10l 2). Pour cela, il suffit de

détacher la section de film souhaitée au niveau des marques de déchirure correspondantes.

@ Alternativement, retirez le cathéter de I'emballage fonctionnel au niveau du connecteur. Si nécessaire, reliez la sonde
a une poche a urine. Si le cathéter reste coincé dans 'emballage, dévissez lentement le cathéter. Introduisez délica-
tement la sonde dans l'urétre jusqu'a ce que l'urine s’écoule. Si l'urine ne s'écoule plus, retirez lentement le cathéter.

Eliminez le cathéter dans les déchets ménagers.

MANFRED SAUER GmbH n'assume aucune resp bilité en cas de d ges ou de blessures dus & la manipulation non conforme
ala présente notice d'utilisation ou au non-respect des directives d’hygiéne.
Si vous avez des questions ou des problémes, veuillez vous adresser a des professionnels de la santé ou a notre service clientéle:

MANFRED SAUER GmbH - Neurott 7-15 - 74931 Lobbach - Germany - +49 6226 960100
7






Italiano Numero di catalogo

Catetere idrofilo per l'autocateterismo intermittente Numero di serie

Pronto all'uso

Conservare in luogo asciutto

Catetere con 2 zone funzionali (testa arrotondata SAUER e zona guida)

Imballaggio funzionale per impiego variabile Questo latoin su

Lunghezzatotale:ca. 430 mm, Lunghezza senza connettore:ca. 400 mm

5 misure: CH 10, CH 12, CH 14, CH 16, CH 18 Non sterilizzare nuovamente

Numero di pezzi

Gruppo di utenti: 1Q2104.xx, 1Q2114.xx - Uomini Conservare in luogo asciutto
Destinazione d'uso:

1Q-Cath é destinato ad un singolo drenaggio temporaneo dell‘urina dalla
vescica a scopo terapeutico o diagnostico in caso di disturbi della min-
zione.E possibile eseguire un autocateterismo singolo intermittente o un
cateterismo assistito intermittente. prey

Sterilizzare con ossido di etilene

Sistema di barriera sterile singolo

9

Sistema di barriera sterile singolo con
~—r confezione protettiva esterna

Indicazione:

L'indicazione per l'autocateterismo intermittente ol cateterismo assistito
intermittente viene determinata dopo un‘adeguata diagnosieinbasealla
situazione individuale della persona interessata.

Il catetere 1Q-Cath & adatto al cateterismo nelle seguenti indicazioni:
disturbi di svuotamento della vescica di genesi diversa (ad es. neuroge-
nici), sottoattivita del detrusore o acontrattilita del detrusore, ritenzione
urinaria cronica, svuotamento non fisiologico della vescica (minzione con
sforzo) con e senza residui di urina.

Numero del lotto

Osservare le istruzioni per I'uso

Marcatura CE del prodotto medico

Utilizzabile fino (anno-mese-giorno)

Controindicazione:

L'IQ-Cath pud non essere adatto se si verificano i seguenti problemi.
In questi casi & assolutamente necessario consultare un medico prima
dell'uso: lesione all'uretra, emorragia dell'uretra, inflammazione acuta
dell'uretra o della prostata, ostruzione (ad es. tumori) nell'uretra, nello
sfintere uretrale o nella prostata che blocca il passaggio.

Non sterilizzare nuovamente

CH]
C€
g

®

Codice numerico farmaceutico centrale

Drug Tariff (elenco dei farmaci)

Istruzioni per l'uso:

Il primo utilizzo del prodotto dovra essere effettuato nel rispetto delle
istruzioni tecniche per l'uso. Il catetere, qualora all‘interno della confezio-
ne dovesse essere gia fuoriuscito del liquido dal cuscinetto d'acqua, non
potraessere pili utilizzato.ll catetere, per tenere libere le mani durante la
sua attivazione e la disinfezione, potra essere fissato su un fondo adatto
con la parte adesiva. L'applicazione deve essere effettuata in condizioni
diilluminazione adeguate.

Elenco dei prodotti e servizi

Non utilizzare in caso
di confezione danneggiata

Data di produzione

Produttore

®
il
ul

Rischi e avvertimenti:

L'uso di cateteri (soprattutto se usati in modo improprio) pud causare
irritazione/infezione o lesioni alle vie urinarie. In questo caso & necessario @ Testa arrotondata SAUER

richiedere il parere di un medico.

Se usatoinmodo non corretto, l'urina residua pué rimanere nella vescica. Ready for use Pronto all'uso

Il catetere & destinato all'uso singolo. Il riutilizzo o il ritrattamento au-

menta il rischio di infezione. Non utilizzare senza previa attivazione con

soluzione fisiologica sterile allo 0,9%, in quanto non scorrevole. L'acqua

del rubinetto compromette la sterilita del catetere e quindi aumenta il rischio di infezione. Non utilizzare se la confezione sterile
& danneggiata o se il catetere & danneggiato per pericolo diinfezione. Si consiglia una temperatura di applicazione di 15-25 °C.
Sesiverificanoincidenti gravi durante l'uso di cateterimonouso ,|Q-Cath*, questi devono essere segnalati al produttore e all‘autorita
competente del paese in cuirisiede 'utente.

Rappresentante autorizzato svizzero

Fig. 1-7 (vedi pagina 2): Evitare di toccare direttamente qualsiasi parte della superficie del catetere (eccetto il con-nettore).

Utilizzare la confezione funzionale come ausilio per la presa
© Prima dell’ uso si consiglia di lavare e disinfettare accuratamente le mani.

@ Aprireil contenitore d'acqua piegando e premendo. Vuotare completamente il contenuto nella confezione affinché il catetere rimanga
bagnato per 30 secondi. Lasciare defluire il liquido in eccesso.

© Disinfettare il meato urinario e 'ambiente circostante con un disinfettante adatto alle mucose seguendo le raccomandazioni del
produttore.

O Girare la confezione funzionale e lasciare scorrere acqua nella parte posteriore. Successivamente staccare con un gesto deciso
questa parte della confezione funzionale in corrispondenza della linea di strappo posizionata nella zona posteriore (connettore).

Utilizzo della confezione funzionale

© (A) La confezione funzionale puo essere utilizzata come prolunga per uno svuotamento diretto dell'urina nella toilette. A tale scopo,
strappare con un gesto deciso la confezione funzionale in corrispondenza della linea di strappo posizionata nella zona anteriore (punta
del catetere) e staccarla. Spingere quindiil catetere in avanti (Fig. (5.1) fino a quando il connettore si chiude ermeticamente (Fig. 5.2).

O (B)Lac i funzionale puo essere utilizzata anche come ausilio corto o lungo per la presa (10 2). A tal fine, staccare via la
parte di pellicola desiderata in corrispondenza dei segni di strappo corrispondenti.

@ In alternativa, rimuovere il catetere dalla confezione funzionale afferrandolo per il connettore. In caso di bisogno, collegare il
catetere a una sacca per le urine. Se il catetere dovesse rimanere incastrato nella confezione, estrarlo ruotandolo lentamente.
Inserire con cautela il catetere nell'uretra finché l'urina defluisce. Quando l'urina non scorre pit, estrarre lentamente il catetere.

Gettare il catetere nell'indifferenziata.

MANFRED SAUER GmbH non siassume alcunaresponsabilita per danni o lesioni che possono derivare da unamanipolazione impropria
contraria alle presenti istruzioni per I'uso o dalla mancata applicazione delle linee guida igieniche.

In caso di domande o problemi, contattare il medico o il rappresentante dell'assistenza clienti:
MANFRED SAUER GmbH - Neurott 7-15 - 74931 Lobbach - Germany - +49 6226 960100






Nederlands

Catalogusnummer
. . . I Serienummer
Hydrofielkatheter voor intermitterende katheterisatie
Gebruiksklaar

Katheter met 2 functionele zones (bolvormige tip SAUER en
inbrengzone)

Droog bewaren

Deze kant naar boven

Functionele verpakking voor variabel gebruik

Totale lengte: ca. 430 mm, Lengte zonder connector: ca. 400 mm

5 maten: CH 10, CH 12, CH 14, CH 16, CH 18 Steriliseer de zak it opniewn

Aantal stuks

Gebruikersgroepen: 1Q2104.xx, 1Q2114.xx - Mannen
Beschermen tegen zonlicht

Beoogd gebruik:

De 1Q-Cath is bedoeld voor de eenmalige en tijdelijke urine-afvoer uit de

urlneblaas voor therapeutische of diagnostische doeleinden bij blaasle-
gsstoornissen die behandeling vereisen. Men kan zelf een eenmalige

of intermitterende katheterisatie untvoeren of deze kan door een assistent

worden uitgevoerd.

Sterilisatie met ethyleenoxide

Eenvoudig steriel barriéresysteem

Enkel steriel barriéresysteem met
beschermende verpakking aan de

Indicatie: A
buitenzijde

Deindicatie voor de zelfkatheterisatie of geassisteerde katheterisatie wordt

na de passende diagnose en afhankelijk van de individuele situatie van de

betrokkene gesteld.

De IQ Cath |sgesch|kt voor de katheterisatie bij volgende indicaties: blaasle-
nissen van verschillende oorsprong (bijv. neurogeen), gebrekkige

tot geen detrusorcontractiliteit , chronische urineretentie, niet-fysiologisch

urineren (behoefte om te persen) met en zonder resturine.

Lotnummer

Gebruiksaanwijzing naleven

CE-markering medisch hulpmiddel

Contra-indicatie:

De IQ-Cath kan bij het optreden van de volgende problemen niet geschikt zijn.
In deze gevallen moet vo6r gebruik absoluut een arts worden geraadpleegd:
verwonding van de urethra, bloeding van de urethra, acute ontsteking van de
urethra of van de prostaat, obstructies (bijv. tumoren) van de urethra, aan de
sluitspier of van de prostaat.

EXP (jaar-maand-dag)

Ongeschikt voor hergebruik

Farmaceutisch centraal nummer

Gebruiksaanwijzing: Drug Tariff (catalogus van de
Britse NHS)

Lijst van producten en diensten

Het eerste gebruik dient plaats te vinden onder professionele begeleiding.
Als er al vloeistof uit het waterkussen in de verpakking is ontsnapt, mag de
katheter niet meer worden gebruikt. Bevestig de katheter met de plakstrip op
een geschikte ondergrond om de handen vrij te hebben tijdens het plaatsen
van de katheter en voor desinfectie. De toepassing moet plaatsvinden bij
voldoende omgevingslicht.

Gebruik het product niet als de
verpakking beschadigd is

&I Productiedatum
Risico's en waarschuwingen:
Bij het gebruik van katheters (vooral bij verkeerd gebruik) kan een irritatie/ N Fabrikant
infectie of verwonding van de afvoerende urinewegen ontstaan. In dit geval
dient een arts te worden geraadpleegd. Iwitserse gemachtigde
Bij verkeerd gebruik kan eventueel resturine in de blaas achterblijven. De
katheter is bedoeld voor eenmalig gebruik. Het hergebruik of de recycling @
verhoogt hetrisico op infectie. Niet gebruiken zonder voorafgaande activering
door steriele zoutoplossing 0,9%, om het glijvermogen te waarborgen. Lei- Ready foruse  Gebruiksklaar
dingwater beinvloedt de steriliteit van de katheter en leidt zo tot een verhoogd
risico opinfectie. Niet gebruiken wanneer de steriele verpakking of de katheter
beschadigd is, vanwege de kans op infectie. Wij adviseren een gebruikstemperatuur van 15 - 25 °C.
Wanneer zich bij het gebruik van ,1Q-Cath” katheters voor eenmalig gebruik ernstige incidenten zouden voordoen, dienen deze te
worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van het land waar de gebruiker gevestigd is.

Bolvormige tip SAUER

Afb. 1-7 (zie pagina 2): Raak niet rechtstreeks de gehele katheter aan (behalve de connector).

Gebruik de functionele verpakking als g

© Was alstublieft uw handen grondig en desinfecteer ze.

@ Open het watersachet door erop te drukken. De volledige inhoud van het watersachet in de verpakking legen en daarmee de gehele
katheter gedurende 30 seconden bevochtingen. Laat het overtollige vocht weglopen.

© Reinig de opening van de urethra en het omliggende gebied met een desinfectans die geschikt is voor slijmvliezen (volg de instructies
van de fabrikant van het ontsmettingsmiddel).

@ Draai de functionele verpakking en laat water in het achterste gedeelte lopen. Scheur vervolgens met een ruk dit deel van de func-
tionele verpakking af bij de achterste scheurmarkering (connector).

Gebruik van functionele verpakkingen

© A) De functionele verpakking kan worden gebruikt als verlengstuk om urine rechtstreeks in het toilet af te voeren. Scheur hiervoor

met een ruk de functionele verpakking af bij de voorste scheurmarkering (katheterkop) en houd deze gescheiden. Schuif vervolgens
de katheter naar voren (afb. 5.1) totdat de connector afsluit (afb. 5.2).

@ B) De functionele verpakking kan ook worden gebruikt als een korte of lange grijphulp (1 of 2). Verwijder hiervoor het gewenste deel
van de folie bij de desbetreffende scheurmarkering.

@ U kunt ook de katheter bij de connector uit de functionele verpakking halen. Sluit zo nodig de katheter aan op een uri-
nezak. Als de katheter vast komt te zitten in de verpakking, draai de katheter er dan langzaam uit. Breng de kathe-
ter voorzichtig in de plasbuis totdat de urine eruit loopt. Als er geen urine meer uitloopt, trekt u de katheter er langzaam uit.

Gooi de katheter weg bij het restafval.
MANFRED SAUER GmbHi is niet aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit onjuist gebruik dat in strijd is met deze gebruiks-

aanwijzingen of door het niet toepassen van de hygiénerichtlijnen.

he behandel

Neem bij vragen of problemen alstublieft contact op met uw of onze kl ivce:
MANFRED SAUER GmbH - Neurott 7-15 - 74931 Lobbach - Germany - +49 6226 960100






Svenska

Katalognummer
) . . Serienummer
Hydrofil engangskateter for RIK
(ren intermittent kateterisering)
* Fardig att anvandas

Forvaras torrt

* Kateter med 2 zoner (SAUER-kulformat huvud och inféringszon) Denna sida uppét

* Funktionell férpackning fér mangsidig anvéndning
Forsok inte att sterilisera och

* Totallangd: ca 430 mm, Léngd utan anslutning: ca 400 mm v )
ateranvénda den

* 5storlekar: CH10,CH 12, CH 14,CH 16, CH 18
Antal
Malgrupp: 1Q2104.xx, 1Q2114.xx - Mdn X )
€ Skyddas mot direkt solljus
Material:

Ftalatfri PVC av medicinsk kvalitet Ytbelaggning av PVP Produkten steriliseras med etenoxid
Avsedd anvindning:

1Q-Cath &r en engdngsprodukt for tillfallig dranering av urin fran urin-
blésan hos en person med dysfunktion i urinbldsan hos en person med
dysfunktion i urinblasan for terapeutiska eller diagnostiska andamal.
Den &r lamplig for ren intermittent sjélvkateterisering (RIK) eller vard-
sassisterad ren intermittent kateterisering.

Enskilt sterilt barridrsystem

Enskilt sterilt barridrsystem med
skyddsforpackning utanfor

Batchnummer
Indikation:

Indikationen for RIK gors efter relevanta diagnostiska tester och ar
beroende av individens situation. IQ-Cath &r lamplig for kateterisering
i féljande situationer: dysfunktion av urinbldsan av olika ursprung (ex
neurogen), underaktiv detrusor eller akontraktil detrusor, kronisk urin-
retention, onormal miktur (anstrangning) med eller utan residual urin.
Kontraindikation: g Anvinds fore (ar-manad-dag)
1Q -cath kan vara olamplig i féljande fall och en sjukvardpersonal maste
konsulteras fore anvéndning: urinrorskada, urinrérsblodning, akut in-
flammation i urinréret eller prostata, hinder (ex tumérer) i urinréret, vid
sfinkter eller prostata blockerande passage.

Folj bruksanvisningen

CE-mérkning for medicinteknisk
produkt

Endast for engangsbruk

PZN-nummer
Bruksanvisning:

Férsta anvandningen bér ske under vagledning fran vardpersonal.

Om vitska redan har runnit ut ur vattenpasen inuti forpackningen far
katetern inte ldngre anvindas. For att kunna ha hinderna fria for ak-
tivering av katetern och fér desinfektion kan katetern fastas med klis-
terytan mot en lamplig yta. Anvéndningen méste ske under tillréckliga
ljusforhallanden.

Drug Tariff (erséttningsbelopp frén
brittiska NHS)

Lista dver produkter och tjanster

Anvénd inte om forpackningen ar skadad

Risker och férsiktighetsatgarder:

Anvéndning av katetrar (sarskilt felaktig anvandning) kan orsakaiirrita-
tion/infektioniurinvdgarna. Dumaste soka ldkarvard om detta intraffar.
Felaktig anvéndning kan orsakaresidual uriniurinbldsan. Denna kateter
ar endast avsedd for engangsbruk. Infektionsrisken 8kar om katetern
teranvinds.

Anvind inte utan féregdende aktivering med steril saltlésning 0,9 %,
eftersom katetern inte glider annars. Kranvatten paverkar katetersterili-
teten ochinnebir siledes en 6kad infektionsrisk. Anvénd inte den sterila
forpackningen eller katetern om den &r skadad eftersom det finns risk Ready for use Firdig att anvindas

Tillverkningsdatum

Tillverkare

Schweizisk auktoriserad representant

SAUER-Kulformat huvud

fér infektion. Virekommenderar en anvadningstemperatur pa 15-25 C.
Skulle det uppsta allvarliga incidenter vid anvandning av 1Q-Cath en-
gangskatetrar, maste dessa anmalas till tillverkaren samt till behérig

myndighet i det land dér anvéndaren &r bosatt.

Fig. 1-7 (se sidan 2): Undvika att vidrora nagon del av kataterytan (forutom konnektorn) direkt.
Anvind den funktionella forpackningen som grepphjalpmedel.
© Innan anvandning, tvatta hinderna noggrant och desinficera dem.

@ For att aktivera kataterytan, 5ppna vattenpasen genom att falla och klamma. Se till att hela innehallet i pasen téms i forpackningen
och atthela kateterytan aktiveras av vitskan i 30 sekunder. Lat dverskottsvétskan rinna av.

(3] Rengdr omradet runt urinrérets 8ppning med ett desinfektionsmedel som &r lampligt fér slemhinnor (observera instruktionerna fran
tillverkarens anvisningar av desinfektionsmedlet).

@ Vrid den funktionella forpackningen och lat vattnet rinna in i den bakre delen. Separera sedan denna del av den funktionella fér-
packningen vid den bakre rivmarkeringen (konnektor) med ett ryck.

Anviinda den funktionella férpackning

© A) Den funktionella férpackningen kan anvindas som en férléngning fér urinen att rinna ut direkt i toaletten. Fér att géra detta, riv

upp den funktionella férpackningen vid den framre rivmarkeringen (kateterhuvudet) med ett ryck och separera den. Tryck sedan
katetern framat (fig. 5.1) tills konnektorn tétar (fig. 5.2).

® B) Den funktionella férpackningen kan ocksa anvéndas som ett kort eller langt grepphjalpmedel (1 eller 2). Klipp dé ut den 6nskade
delen av filmen vid motsvarande rivmarkeringar.

@ Alternativt kan du ta ur katetern ur den funktionella férpackningen genom att halla i konnektorn. Anslut katetern till en urinpase
om det behdvs. Om katetern fastnat i forpackningen, vrid langsamt loss den. Fér forsiktigt in katetern i urinréret tills urinen rinner
ut. N&r urinen slutar rinna, dra langsamt ut katetern.

Sopsortera katetern som restavfall.

MANFRED SAUER GmbH ansvarar inte fér eventuella skador som beror pa felaktig anvandning eji enlighet med denna bruksanvisning
eller underlatenhet att f5lja de hygieniska riktlinjerna.

Om du har fragor eller problem, vénligen kontakta din vardgivare eller vira produktspecialister:
MANFRED SAUER GmbH - Neurott 7-15 - 74931 Lobbach - Germany - +49 6226 960100






Dansk

Katalognummer
Serienummer
Hydrofilt engangskateter til intermitterende
selv-kateterisering (ISK)

* Brugsklart

Skal opbevares tort

* 2-zone-kateter (SAUER-kuglehoved og indfgringszone) Denne side op
* Funktionsemballage til forskellig anvendelse
* Totalleengde: ca. 430 mm, lengde uden konnektor: ca. 400 mm

* 5starrelser: CH10,CH 12,CH14,CH16,CH 18

Mé ikke steriliseres igen

Antal
Brugergruppe: 1Q2104.xx, 1Q2114.xx - Mand
Beskyttes mod sollys
Formalsbestemt anvendelse:

1Q-Cath er beregnet til engangs- og intermitterende urinudledning fra
urinblaren til behandlingsformél eller diagnostiske formal i tilfalde af
vandladningsforstyrrelser. Der kan udferes en engangs- eller intermitte-
rende selv-kateterisering (ISK) eller kateterisering af anden person (IFK).

Sterilisation med ethylenoxid

Simpelt sterilt barrieresystem

Enkelt sterilt barrieresystem med
beskyttende emballage udenpa

Indikation:

Indikationen forintermitterende selv-kateterisering eller kateterisering
afanden personsstillesihenholdtil diagnosen og afhaengig af patientens
individuelle situation.

1Q-Cath er egnet til kateterisering ved folgende indikationer: Fors-
tyrrelser ved tomning af blaeren af forskellig genese (f.eks. neurogen
bleaere), detrusorunderaktivitet eller detrusorakontraktilitet, kronisk
urinretention, ikke-fysiologisk temning af blaren (presmiktion) med
eller uden rest-urin.

Batchnummer
Falg brugsanvisningen

CE-markning medicinsk produkt

Kontraindikation: Holdbar til (3r-maned-dag)

1Q-Cath kan vaere uegnet ved forekomst af fglgende problemer. | disse
tilfeelde skal en laege under alle omstaendigheder kontaktes inden an-
vendelsen: Skader pa urinrgret, bledning i urinrgret, akut inflammation i
urinrgret eller prostata, obstruktion (f.eks. tumorer)iurinrgret, urinrgrets
lukkemuskel eller i prostata.

Ma ikke genanvendes

Nummer pa farmaceutisk central
Anvisninger i anvendelsen: Medicintarif (Katalog det brittiske NHS)
Forste gang produktet benyttes, skal det ske under opsyn af en fagligt
uddannet vejleder.

Hvis der allerede er traengt vaeske ud af vandpuden inde i emballagen,
mé kateteret ikke anvendes. Hvis h@nderne skal bruges til andre formal,
nar kateret skal aktiveres, kan det fastgeres pa et egnet underlag vha.
fikseringspunktet. Anvendelsen skal ske under tilstraekkelige lysforhold.

Liste over produkter og tjenester

Ma ikke anvendes i tilfIde af beskadiget
emballage

. Fremstillingsdato
Risici og advarsler:

Ved brugen af katetre (f.eks. ved forkert brug) kan der forekomme irri-
tationer/infektion eller beskadigelse af de frafgrende urinveje. | sa fald
skal en lzege kontaktes.

Ved ukorrekt anvendelse kan der forekomme rest-urinibleaeren. Kateteret
er beregnet til engangsbrug. Ved genanvendelse eller fornyet oparbej-
dning sges faren for infektion. M ikke des uden foregaende steril
kogesaltoplesning 0,9 %, da kateteret ikke har evnen til at glide. Post-
evand nedsatter kateterets sterilitet og dermed sget fare for infektion.
Mé ikke bruges ved beskadiget steril-emballage eller beskadiget kateter,
da der er fare for infektion. Vi anbefaler en temperatur pa 15 - 25 °C
under anvendelsen.

Safremtder ved anvendelsen af ,|Q-Cath"-engangskatetre skulle opsta
alvorlige handelser, skal de indberettes til producenten og den myndig-
hed i det land, hvor brugeren er etableret.

Producent

Autoriseret for Schweiz

SAUER-Kuglehoved

Ready foruse  Brugsklart

ball

Fig. 1-7 (se side 2): Hele k (und L k ) mé ikke bergres direkte. Brug gen til at tage fat i k

© Vask handerne grundigt, og desinficer dem, inden kateteret anvendes.

® Abn vandpuden ved at knakke og trykke pa den. Hzld hele indholdet i den funktionelle emballage, sa hele kateteret (undtagen
konnektoren) gennemvades i mindst 30 sek. Lad den overskydende vaeske dryppe af.

© Desinficer urinrgrsabningen og omradet heromkring med et egnet desinfektionsmiddel til slimhinder (overhold producentens
anvisninger til desinfektionsmidlet).

@ Vend emballagen om, og lad vandet lgbe ned i den bageste del. Abn derefter denne del af emballagen ved at rive den bageste stiplede
linje (konnektor) over med et ryk.

Brug af emballagen

© A) Emballagen kan anvendes som forlzengeranordning for at lede urinen direkte ud i toilettet. Dettes gores ved at rive emballagen
over med et ryk ved den forreste stiplede linje (kateterhovedet), og dbne den. Skub derefter kateteret sé langt frem (fig. (5.1), indtil
konnektoren forsegles (fig. 5.2).

@ B) Emballagen kan ogsa bruges som en kort eller lang anordning til at tage fat i kateteret (1 eller 2). Dette gares ved at rive den
onskede del af filmen af ved den pagaldende stiplede linje et s langt fremad, at konnektoren slutter helt tat.

@ Alternativt tages fat om kateteret ved konnektoren, og det traekkes ud. Forbind om nadvendigt kateteret til en urinpose. Hvis
kateteret sidder fast i emballagen, drejes det langsomt ud. Indfer forsigtigt kateteret i urinraret, indtil urinen lgber ud. Nér der ikke
leber mere urin ud, traekkes kateteret langsomt ud.

Kateteret kan bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

MANFRED SAUER GmbH patager sig intet ansvar for skader eller ulykker, som kan opsta som fglge af forkert handtering i strid
med denne vejledning eller manglende anvendelse af de hygiejniske retningslinjer.

Safremt du skulle have spgrgsmal eller probl kan duh de dig til det medicinsk dhedspersonale eller til vores kunde-
radgiver: MANFRED SAUER GmbH - Neurott 7-15 - 74931 Lobbach - Germany +49 6226 960100
15






Suomi Luettelonumero

aers ‘s e Sarjanumero
Hydrofiilinen kertakatetri itsekatetrointiin !
* Kayttovalmis Sailytettavé kuivassa tilassa
* Katetrissa on kaksi alueet (SAUER-py&rea karki ja ohjain)

* Toimintopakkaus eri kiyttdmahdollisuuksilla

Tdma puoli ylospain
* Kokonaispituus: n. 430 mm, Pituus ilman liitinta: n. 400 mm

* 5kokoa: CH10,CH12,CH14,CH16,CH18

AI4 steriloi uudelleen

Kappalemadra

Kayttdjdryhmat: 1Q2104.xx, 1Q2114.xx - Miehet Suojattava auringonvalolta
Kayttotarkoitus:

1Q-Cath on iteltu virtsan kertalt i 1 ja valiaikai tyh-
jentdmiseen virtsarakosta terapeuttisessa tai diagnostisessa tarkoituk-
sessa, kun virtsarakon tyhjentyminen on héiriintynyt. Valinettd voidaan
kayttad kertaluonteiseen taitoistuvaan itsekatetrointiin tai avustettuun
katetrointiin.

Sterilointi eteenioksidilla

Yksinkertainen steriili suojajérjestelma

Vksi steriili suojajérjestelmd, jossa
suojapakkaus ulkopuolella
Kayttotarkoitus:

Kayttd itsekatetrointiin tai avustettuun katetrointiin asianmukaisen Eranumero
diagnoosin jalkeen ja riippuen asianomaisen yksiléllisesta tilanteesta. l:jil Noudata kavttdohieit
1Q-Cath soveltuu katetrointiin seuraavissa indikaatioissa: Eri syista oudata kayttoohjeita

johtuvat virtsarakon tyhjentymishairit (esim. neurogeeniset), tyhjen- N . L
tajalihasten alentunut toiminta tai supistumiskyky, krooninen virtsa- c E 0123 Laakinnallisen laitteen CE-merkintd
retentio, virtsarakon epéfysiologinen tyhjentyminen (puristusmiktio)

jaanndsvirtsalla ja ilman. g

Viimeinen kdyttdajankohta

Kiytdn vasta-aiheet: (vuosi-kuukausi-paivé))

1Q-Cath ei ehké sovellu kdytettavéksi seuraavissa tapauksissa. Naissa

pauksissa tulee joka tapauk ottaa yhteys ladkariin ennen kayttoa:
Virtsaputken vaurio, virtsaputken verenvuoto, akuutti virtsaputken tai
eturauhasen tulehdus, tukkeutumat (esim. kasvaimet) virtsaputkessa ja
sulkijalihaksen tai eturauhasen lahettyvilla.

Ei voida kdyttad uudelleen
Laakekeskuksen numero

Drug Tariff (Britannian NHS:n luettelo

Kayttoohjeet: korvauskelpoisista ladkkeista)

Ensimmaisella kerralla kdytdn tulisi tapahtua ammattilaisen opastamana.
Jos vesityynysté on vuotanut nestettd jo pakkauksen sisalld, katetria
ei saa endd kdyttaa. Katetrin voi kiinnittda limakohdan avulla sopivalle
alustalle, jotta kadet pysyvit vapaina katetrin aktivoinnin ja desinfioinnin
aikana. Kdytto vain riittévissa valaistusolosuhteissa.

Tuote- ja palveluluettelo

Al kéytd, jos pakkaus
on vaurioitunut
Vaarat ja varoitukset:

Katetrien kdyttd (varsinkin epdasianmukaisestikaytettyna) voiaiheuttaa
drsytysta / infektioita tai vammoja virtsateissa. Naissa tapauksissa on
otettava yhteys ladkariin.

Jos katetria kdytetadn epaasianmukaisesti, virtsaa voi jaada virtsarak-
koon. Katetri on kertakédyttdinen. Uudelleenkayttd tai uudelleenkdsi
tely lisaavit infektioriskia. Ald kiytd ilman steriililla, 0,9-prosenttisella
keittosuolaliuoksella tehtyd aktivointia, koska tallgin katetri ei liu'u.
Vesijohtovesi heikentaa katetrin steriiliytté ja lisaa taten infektioriskia.
Alz kayta, jos steriili pakkaus tai katetri on vahingoittunut, koska talldin
on olemassa infektioriski. Suositeltu kayttélampétila 15-25 °C.

Jos kertakiyttéisten ,1Q-Cath“-katetrien kdyton yhteydessa ilmenee
vakavia tapahtumia, néista on ilmoitettava valmistajalle ja kdyttémaan
vastaavalle viranomaiselle.

Valmistuspdiva

Valmistaja

Swiss authorised representative

SAUER-Pydred kdrki

Ready for use Kayttovalmis

Kuva 1-7 (katso sivu 2): Ali koske suoraan mihinkaan kohtaan katetrissa (|

nta lukuun Kayta toiminnallista p

tarttumisen apuvilineena.
O Pese ja desinfioi kdtesi huolellisesti ennen katetrointia.

O Avaa liukastusnestepussi kiertamall se rullalle tai puristamalla sita. Varmista, ettd kaikki kostutusneste on katetrin ymparilld. Odota
30's ennen kayttoa. Valuta ylimaarainen neste pois.

© Puhdista virtsaputken ympéristd ja sen jilkeen sen suuaukko limakalvoille sopivalla desinfiointiaineella (tarkista desinfiointiaineen
kayttGohjeet).

O Kainni toiminnallinen pakkaus ja anna veden valua takaosaan. Irrota sitten tama osa toiminr
repdisymerkin (liittimen) kohdalta yhdella nykaisylla.

llisen p yody

© A) Toiminnallista pakkausta voidaan kayttaa jatkeena virtsan tyhjentamiseksi suoraan wc:hen. Tee tdma repéisemalla toiminnallinen
pakkaus etummaisen repaisymerkin kohdalta (katetrin pad) yhdelld nykaisylld ja irrottamalla se. Tyénna sitten katetria eteenpdin
(kuva (5.1), kunnes liitin sulkeutuu (kuva (5.2).

® B) Toiminnallista pakkausta voidaan kayttaa my6s lyhyend tai pitkana tarttumisen apuvalineend (1 tai 2. Leikkaa haluamasi kalvon
osa irti vastaavien repaisymerkkien kohdalta.

i Lkaul hd.

@ Vaihtoehtoisesti voit irrottaa katetrin t a liittimen k Liita katetri tarvittaessa virtsapussiin. Jos
katetri juuttuu pakkaukseen, kierra katetri hitaasti irti. Tyonna katetri varovasti virtsaputkeen, kunnes virtsaa alkaa valua ulos.
Kun virtsa lakkaa virtaamasta, veda katetri hitaasti ulos.

Havita katetri sekajatteen joukossa.

MANFRED SAUER GmbH eivastaa vahingoista tai loukk isista, joitandidenkayttdohjeiden vastaisesta virheellisestéd kdytosta

g
tai hygieniamaaraysten noudattamatta jattamisesta voi seurata.

Mikili jokin asia katetroinnissa mietityttaa, kysy tarvittaessa neuvoja ladkariltisi tai hoitajalta:
MANFRED SAUER GmbH - Neurott 7-15 - 74931 Lobbach - Germany - +49 6226 960100






Norsk

Katalognummer

Hydrofilt engangskateter for ISK Seriennummer

(intermitterende selvkateterisering) T Skal oppbevares tort
* Klart til bruk

* 2-veis kateter (SAUER-kulehode og faringssone) i
* Funksjonspakning for variabel bruk Denne siden opp
* Total lengde: ca. 430 mm, lengde uten konnektor: ca. 400 mm

* 5storrelser: CH10, CH12,CH 14, CH 16, CH 18 Skalikke steriliseres pa nytt

Antall
Brukergruppe: 1Q2104.xx, 1Q2114.xx - Menn e Skal oppbevares tart
K ?

Bruksformal:

1Q-Cath er bestemt til engangs og midlertidig urinavledning fra urinblaeren
til terapeutiske eller diagnostiske formal ved foreliggende blaeretemmings-
forstyrrelser. Det kan gjennomfares en engangs eller intermitterende selv-
kateterisering (ISK) eller kateterisering av andre (IFK).

Sterilisering med etylenoksid

Enkelt sterilt barrieresystem

Enkelt sterilt barrieresystem med

Indikasjon:
beskyttende utvendig emballasje

Indikasjonen for ISK eller IFK stilles etter en tilsvarende diagnostikk, og
avhengig av den bergrtes individuelle situasjon.

1Q-Cath er egnet for kateterisering ved de folgende indikasjonene: blae-
retemmingsforstyrrelser av forskjellige geneser (f.eks. neurogen), underaktiv
detrusor eller detrusorkontraktilitet, kronisk urinretensjon, ufysiologisk
temming av blaeren (urinering under press), med og uten resturin.

Overhold bruksanvisningen

CE-merke for medisinsk produkt

Kontraindikasjon:

1Q-Cath er muligens ikke egnet hvis folgende problemer oppstar. | dis-
se tilfellene ma man alltid konsultere lege for bruk: skade pé urinraret,
urinrgrbledning, akuttb lseiurinrgret eller prostata, passasjehindring
(f.eks. tumorer) i urinrgret, pa urinrgrets lukkemuskel eller pa prostata.

Utlgpstid (ar-méaned-dag)

Ikke til gjenbruk

Farmasentralnummer
Instrukser for bruk:

Forste gangs bruk skal finne sted under faglig instruksjon.

Dersom det allerede skulle ha trengt ut vaeske fra vannputen, ma kateteret
ikke brukes. For & holde hendene fri under aktiveringen av kateteret og
desinfiseringen, kan kateteret festes til et egnet underlag med limpunktet.
Bruken ma utfgres under tilstrekkelig gode lysforhold.

Legemiddeltariff
(katalog fra britiske NHS)

Liste over produkter og tjenester

Skal ikke brukes dersom

Risikoer og advarsler: emballasjen er skadet

Ved bruk av katetre (fremfor alt ved ufagmessig bruk) kan det oppsta irri-

tasjon/infeksjon eller skade pa de avledende urinveiene. | slike tilfeller ma Produksjonsdato
lege konsulteres.
Ved ufagmessig bruk kan resturin bli veerende igjen i blaeren. Kateteret er Produsent

bestemt til engangs bruk. Gjenbruk eller reprosessering sker faren for in-
feksjon. Skal ikke brukes uten fgrst & aktivere med steril saltopplgsning 0,9
%, da produktet ikke har glideevne. Vann fra springen reduserer kateterets
sterilitet og farer dermed til en okt fare for infeksjon. Skalikke brukes dersom
den sterile emballasjen eller kateteret er skadet, da det er fare for infeksjon.
Vianbefaler en brukstemperatur p& 15-25 °C. Ready for use Klart til bruk
Dersom det skulle oppsta alvorlige hendelser ved bruken av «IQ-Catch»-

engangskatetre, ma disse meldes til produsenten og ansvarlig nasjonal

myndighet der brukeren bor.

Sveitsisk autorisert organ

SAUER-Kulehode

Fig 1-7 (se side 2): Ingen del av kateteret (unntatt konnektor) skal bergres direkte. Bruk funksj som gripehjelp.
© For bruken skal hendene vaskes grundig og desinfiseres.
(2} Z\pne vannputen ved & baye og trykke pa den. Tem hele innholdet i funksj ballasjen, slik at hele k (unntatt | ktor)

blir vaetet i minst 30 s. La den overflgdige vasken renne ut.

(3] Urinrgrsapningen og omradet rundt den skal desinfiseres med et egnet desinfeksjonsmiddel for slimhinner (falg instruksjonene fra
) desinfeksi iddel

pr av )

O Drei funksjonsemballasjen, og la vannet renne inn i den bakre delen. Riv deretter av denne delen av funksjonsemballasjen pa den
bakerste perforeringen (konnektor) med et rykk.

Bruk av funksjonsemballasjen

O Funksjonsemballasjen kan brukes som forlengelse, slik at urinen kan renne direkte ned i toalettet. Til dette rives funksjonsem-
ballasjen opp pa den fremste perforeringen (kateterhode) med et rykk og fjernes. Deretter skyves kateteret s langt fremover (fig.
(5.1) til konnektoren tetter (fig. 5.2).

O (B) Funksjonsemballasjen kan ogsa brukes som kort eller lang gripehjelp (1 eller 2). Til dette skilles det gnskede folieavsnittet av
ved de respektive perforeringene.

@ Ta alternativt kateteret ut av funksjonsemballasjen idet du holder fast konnektoren. Ved behov kan kateteret kobles til en urin-
pose. Skulle kateteret bli sittende fast i emball ), vris kateteret lang: ut. For kateteret forsiktig inn i urinrgret, inntil urinen
renner ut. Nar det ikke lenger strammer ut urin, trekkes kateteret langsomt ut.

Kateteret skal kastes i restavfallet.

MANFRED SAUER GmbH patar seg intet ansvar for personskade eller annen skade som kan fares tilbake til ufagmessig handtering

som strider mot denne bruksanvisningen eller ved g over av hygi ke retningslinjer.

bl

Ved spgrsmal eller pr maduh de deg til medisinsk fagpersonell eller til var kunderadgiver:
MANFRED SAUER GmbH - Neurott 7-15 - 74931 Lobbach - Germany - +49 6226 960100






Vérunumer

island
Radndmer
Vatnssakinn einnota pvagleggur til eigin uppsetningar
(eigin uppsetning timabundins pvagleggs)

Tilbdinn til notkunar

Geymist & purrum stad

2-hluta-pvagleggur (SAUER avalur haus og styrihluti) Hér ad ofan

Fjdlnytanlegar umbudir til ymiss konar notkunar
Heildarlengd: u.p.b. 430 mm, lengd &n tengistykkis u.p.b. 400 mm
5 steerdir CH10, CH 12, CH 14,CH 16, CH 18

Ekki safa aftur

Fisldi

Haldid fra solarljési
Notendahdpur: 1Q2104.xx, 1Q2114.xx - Karlar

Tiletlud notkun: Daudhreinsad med etylenoxidi

1Q-pvagleggurinn er einnota og tladur til timabundinnar losunar pvags ar
pvagblodru tilmedferdar eda greiningar hja peim sem strida vid blédrutee-
mingarvandamal. Hegt er ad framkvaema eina eda timabundna eigin uppset-
ningu (ISC - intermittent self-catheterisation) pvagleggs eda adstodada
uppsettningu pvagleggs (CIC - clean intermittent catheterisation).

Einfalt sétthreinsunarinnsigli

Einfalt sotthreinsunarinnsigli med
ytri hlifdarumbudum

. Lotuni
Aibending: otunumer

Abending um eigin uppsetningu pvagleggs eda adstodada uppsetningu
bvagleggs er gerd eftir videigandi greiningu og fer eftir einstaklingsbund-
num adstadum vidkomandi.

1Q-pvagleggurinn er etladur til endurtekinnar notkunar pvagleggs ef eftir-
farandi abendingar eiga vid: blédruteemingarvandamal af ymsum uppruna
(t.d. taugraen), vanvirkniitemivédva pvagblodru eda vangetu teemivédvans
tilad dragast saman, langvarandipvagteppu, 6edlileg tamingu pvagblddru
(prystingspvaglat) med og an restpvag.

Fylgid notkunarleidbeiningum
CE-merkt lyflavara

Nothaeft par til (ar-manudur-dagur)
EKki til endurnotkunar

Frabendingar:

1Q-pvagleggurinn gati verid 6aeskilegur i eftirfarandi tilvikum. Ef eitthvad
af nedangreindu a vid verdur ad hafa samband vid laekni fyrir notkun:
averkiapvagras, pvagrasarblading, bradasyking i pvagras eda blodruhal-
skirtli, fyrirstédur (t.d. axli) i pvagrasinni, prengivédva pvagrasar eda
blddruhalskirtli.

Adalnumer apdteksins
Drug tariff (UK NHS vorulisti)
Vorulisti (Frakkland)

Notid ekki ef umbudir eru skemmdar
Abendingarfyrir notkun:

Fyrsta notkun atti ad fara fram undir eftirliti fagadila.

Ef vatn hefur lekid ur vatnspokanum innan umbidanna er pvagleggurinn
ekki lengur nothafur. Til pess ad hafa frjalsar hendur medan 4 virkjun
pvagleggsins og daudhreinsuninni stendur, er hagt ad festa pvaglegginn
med limpunktinum & til pess fallinn fl6t. Notkun skal fara fram vid nagileg
birtuskilyrdi.

Framleidsludagur
Framleidandi
CH REP Sviss vidurkenndur fulltrii

SAUER avalur haus

Hatta og advaranir:

Notkun & pvaglegg (sérstaklega réng notkun) getur orsakad ertingu/
sykingu eda averka a pvagfarum. i beim tilvikum skal tvimzlalaust leita
rada hja lekni.

Vid ranga notkun gatu restpvag verid afram i blédrunni. Pvagleggurinn er
einnota. Endurnotkun og endurmedhéndlun eykur haettuna a sykingu. Notist
ekki an virkjunar med daudhreinsudu saltvatni 0,9 % par sem hann er ekki smurdur. Kranavatn hefur ahrif 4 daudhreinsad astand
pvagleggsins og hefur par af leidandi aukna smithattu { for med sér. Notist ekki ef daudhreinsudu umbudirnar eru skemmdar eda
ef skemmdir eru & pvagleggnum, par sem pvi fylgir sykingarhatta. Vid malum med hitastiginu 15 - 25°C vid notkun.

Komi upp alvarleg tilvik vid notkun einnota ,IQ-Cath” pvagleggs skal tilkynna pau til framleidanda og vidkomandi embaettis pess
lands par sem notandinn er busettur.

Ready for use Tilbdinn til notkunar

Mynd 1-7 (sja bls. 2): Snertid legginn hvergi beint (nema tengistykkid). Notid umbudirnar sem griphjalp.
(1] Fyrir notkun skal pvo hendurnar vandlega og sétthreinsa par.

@ Opnid umbudirnar & ftustu rifgétunum (beim megin sem tengistykkid er). Haldid pvagleggnum L63rétt nidur 4 vid.
Fyllid med naegilegu magni saltvatns 0,9 % pannig ad gjérvallur pvagleggurinn (fyrir utan tengistykkid) sé gegndrepa i ad minnsta
kosti 30 sekundur. Latid umfamvékvann renna Gt.

© Sétthreinsid pvagrasaropid og svadid par i kring med videigandi sétthreinsiefni sem hentar slimhGdum (fylgid leidbeiningum
framleidanda sétthreinsiefnisins).

@ Sniid umbGdunum og [atid vatn renna i aftari hlutann. Rifid sidan pennan hluta umbidanna af med rykk vid aftasta rifmerkid
(tengistykki).

Notkun umbidanna

© A) Nota ma umbudirnar sem framlengingu til ad losa bvag beint i salernid. Rifid { pessu skyni upp dftustu rifmerkingu umbtdanna
(tengistykki) med rykk og losid fra (mynd). Ytid ad pvi banu leggnum fram & vid (mynd 5.1), bis der Konnektor abdichtet (5.2).

@ (B) Umbudirnar ma einnig nota sem stutta eda langa griphjalp (1 eda 2). ibessu skyni skal rjifa féliuna hja videigandi rifmerkingu.

@ Einnig er unnt ad taka legginn Gr umbidunum vid tengistykkid. Tengid legginn vid pvagpoka eftir prfum. Ef leggurinn situr fastur
i umbidunum skal snta honum haegt Gt. Stingid leggnum varlega i pvagrasina par til pvagid rennur Gt. Pegar pvagid er hatt ad
renna Ut skal draga legginn hagt Gt.

Fargid leggnum med bléndudum urgangi.

MANFRED SAUER GmbH tekur ekki dbyrgd & skemmdum og averkum sem geta orsakast af véldum rangrar notkunar sem brytur i
baga vid pessar leidbeiningar eda medferdar sem er i 6samrami vid hreinlaetiskréfur.

Ef einhverjar spurningar eda vandamal koma upp skal vi L hafa samband vid heilbrigdistarfsmann eda vidskiptavinapjé-

nustu okkar: MANFRED SAUER GmbH - Neurott 7-15 - 74931 Lobbach Germany - +49 6226 960100
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Eesti

Hiidrofiilse kattega iihekordselt kasutatav kateeter ISC
(vahelduva enesekateeterdamise) jaoks

* On kasutusvalmis

* 2-tsooniline kateeter (SAUER-kuulpea ja juhtiv tsoon)

* Funktsionaalne pakend varieeruvaks kasutamiseks

* Kogupikkus: ca 430 mm, pikkus ilma konnektorita: ca 400 mm

* 5suurust: CH10,CH12,CH 14,CH 16,CH 18

Kasutajate riihm: 1Q2104.xx, 1Q2114.xx - Mehed

Kasutusotstarve

1Q-kateeter on méeldud iihekordseks ja ajutiseks uriini eemalejuhtimiseks
kusepdiest terapeutilistel voi diagnostilistel eesmérkidel poie tiihjenemise
héirete esinemise korral. Selle abil saab l&bi viia vahelduvat enesekatee-
terdamist (ISC) véi voorkateeterdamist (IFC).

Naidustus

ISC vGi IFC néidustus tehakse kindlaks parast asjakohast diagnostikat ja
olenevalt isiku individuaalsest olukorrast.

1Q-kateeter on moeldud kateeterdamiseks jargmiste ndidustuste korral.
Erineva tekkepGhjusega (nt neurogeensed) poie tiihjenemise héired, eba-
piisav detrusoorne surve vdi detrusoorse aktiivsuse puudumine, krooni-
line kusepeetus, poie mittefiisioloogiline tiihjenemine (press-miktsioon)
jadkuriiniga voiilma.

0123

Vastundidustus

1Q-kateeter ei pruugi olla sobiv jargmiste probleemide korral. Nendel
juhtudel tuleb enne kasutamist tingimata arstiga iihendust vétta. Kuse-
teede vigastused, kuseteede veritsus, kuseteede véi eesnaérme akuutne
poletik, takistused (nt tuumorid) kuseteedes, kusejuha sulgurlihases véi
eesndarmes.

Kasutusjuhised

Esmakordselt peab kasutama spetsialisti juhendamisel.

Kui pakendis on juba veepadjast valja tunginud vedelikku, ei tohi kateetrit
enam kasutada. Kateetri v&ib liimipunkti abil sobivale alusele kinnitada,
et hoida kateetri aktiveerimise ja desinfitseerimise kaigus kded vabad.
Kasutama peab piisava valgustuse juures.

Ohud ja hoiatused

Kateetrite kasutamisel (eelkdige mittenduetekohasel kasutamisel) voib
tekkida kuseteede &rritus/infektsioon vdi vigastus. Sellisel juhul konsul-
teerige arstiga.

Mittenduetekohase kasutamise korral voib péie sisse jaada jaakuriini.
Kateeter on méeldud iihekordseks kasutamiseks. Korduva kasutamise véi
taastdGtlemise korral valitseb infektsioonioht. Mitte kasutada enne eelneva
steriilse 0,9% fiisioloogilise lahuse abil aktiveerimiseta, kuna pole libe
Kraanivesimojutab kateetri steriilsustja pohjustab seega suuremat infekt-
siooniohtu. Mitte kasutada, kui steriilne pakend vdi kateeter on kahjustatud,
kuna valitseb infektsioonioht. Soovitame kasutada temperatuuril 15-25 °C.
Kui ihekordsete kateetrite ,1Q-Cath" kasutamisel esineb raskeid ohu-
juhtumeid, tuleb neist teatada tootjale ja kasutaja asukohariigi padevale
asutusele.

BH
C
&
@

@EL&@

Ready for use

Katalooginumber

Seerianumber

Hoida kuivas kohas

Denne siden opp

Mitte uuesti steriliseerida
Tiikiarv

Hoida péikesevalguse
eest kaitstult

Steriliseerimine etiileenoksiidiga

Uhe steriilse barjadriga siisteem

Uhe steriilse barjaariga siisteem koos
vélise kaitsepakendiga

Partii number

Jargida kasutusjuhendit
Meditsiinitoote CE-mérgistus
Kasutada kuni (aasta-kuu-péev)
Mitte kasutada uuesti

Ravimikood

Drug tariff (kataloog Briti
tervishoiusiisteemi NHS)

Toodete ja teenuste loend

Kahjustatud pakendi korral mitte
kasutada

Tootmiskuupdev
Tootja

Sveitsi volitatud esindaja

SAUER-Kuulpea

Kasutusvalmis

Joonis 1-7 (vt lk 2): ﬁrge puudutage kogu kateetrit (v.a k ). g

O Enne kasutamist peske ja desinfitseerige hoolikalt kded.

(2] Avage veepadi murdmise ja vajutamise teel. Tiihjendage kogu sisu funktsionaalsesse pakendisse, et kogu kateetrit (v.a kateeter)

niisutataks vahemalt 30 sekundi jooksul. Laske liigsel vedelikul vélja voolata.

o T

© Desinfitseerige kusetoru ava ja seda iimbritsev ala sobiva li a desinfitseerimi

tootja juhiseid).

(jargige d

@ Keerake funktsionaalset pakendit ja laske veel voolata tagumisse osasse. Seejarel rebige funktsionaalse pakendi see osa tagumise
rebimismargi (konnektori) juurest lahti ja eraldage.

pakendi |

© A) Funktsionaalset pakendit saab kasutada pikendusena uriini véljajuhtimiseks WC-potti. Selleks rebige funktsionaalne pakend
eesmise rebimismargi (kateetripea) juurest lahti ja eraldage. Seejérel liikake kateeter nii palju ettepoole (joonis 5.1), kuni konnektor
on lekkekindel (joonis 5.2).

(6] B) Funktsionaalset pakendit saab kasutada ka liihikese véi pika haaramise abivahendina (1v5i 2). Selleks eraldage soovitud kileosa
rebimismarkide juurest.

@ Alternatiivselt vatke kateetri konnektor funktsionaalsest pakendist valja. Vajaduse korral iihendage kateeter uriinikotiga. Kui
kateeter jadb pakendisse kinni, keerake kateeter aeglaselt lahti. Sisestage kateeter ettevaatlikult kusetorudesse, kuni uriin vlja
voolab. Kui uriini enam ei voola, tommake kateeter aeglaselt vélja.

Kérvaldage kateeter olmejaatmena.

MANFRED SAUER GmbH ei vastuta kahjustuste véi vigastuste eest, mis véivad olla tingitud mittenduetekohasest kasutamisest,
kasutusjuhendi mittejargimisest voi hiigieeninormide eiramisest.

e s Lietid g o

Kiisimuste voi probleemide korral pédrduge véi meie k
MANFRED SAUER GmbH - Neurott 7-15 - 74931 Lobbach Germany - +49 6226 960100

poole:
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Espaiiol Nimero de catalogo

, e Nimero de serie
Cateter hidrofilo de un solo uso

para el autosondaje intermitente Manténgase seco
* Listo paraeluso

* Catéter con 2 zonas funcionales

(cabeza esférica SAUER y zona de guia) Este lado hacia arriba

Envase funcional para un uso variable No reesterilizar

Longitud total: aprox. 430 mm, Longitud sin conector: aprox. 400 mm
5 tamafos: CH 10, CH 12,CH 14, CH 16, CH 18

Unidades

Manténgase fuera de la luz del sol
Grupo de usuarios: 1Q2104.xx, 1Q2114.xx - Hombres

. Esterilizacion con dxido de etileno
Uso previsto:

Elcatéter IQ-Cath esta previsto pararealizar una sola evacuacion urinaria
temporal de la vejiga con fines terapéuticos o diagnésticos en personas
con trastornos de la miccion. Se puede realizar un Gnico autosondaje
intermitente o un sondaje asistido intermitente.

Uhe steriilse barjadriga sisteem

Sistema de barrera estéril simple con
envase protector exterior

Indicacion:

La indicacién para el autosondaje intermitente o el sondaje asistido in-
termitente depende del diagndstico correspondiente y de la situacién
individual de la persona afectada.

El catéter IQ-Cath es apropiado para el cateterismo con las siguientes
indicaciones: trastornos de la miccién con distintas causas (p. ej., neu-
régenas), hipoactividad del detrusor o ausencia de contractilidad del
detrusor, retencién urinaria crénica, miccién no fisiolégica (aumento de
la presion al miccionar) con y sin orina residual.

Numero de lote

Constltense las instrucciones de uso

[

N
m
2

B8E

Producto sanitario con marcado CE

Fecha de caducidad (afio-mes-dia)

Contraindicaciones: No reutilizable

El catéter IQ-Cath puede no ser apropiado si se da alguno de los sigui-
entes problemas, en cuyo caso es absolutamente necesario ponerse
en contacto con un médico antes de utilizar el producto: lesién de la
uretra, sangrado uretral, inflamacion aguda de la uretra o la préstata,
obstrucciones (p. ej., tumores) uretrales, del musculo del esfinter uretral
externo o de la préstata.

Cddigo farmacoldgico

<
®

Tarifa farmacoldgica (NHS britanico)

Lista de productos y servicios

No utilizar en caso de
darios en el envasen

Instrucciones de uso:
El primer uso debe llevarse a cabo bajo la supervision de personal espe-

cializado. ) ) ) Fecha de fabricacion
Elcatéter yano debera usarse siha salido liquido del cojin de agua dentro
del embalaje. El catéter se puede fijar con el punto adhesivo a un soporte Fabricante

adecuado para tener las manos libres durante la activacion del catétery la
desinfeccion. Se debe aplicar en condiciones de iluminacion adecuadas.
Representante autorizado de Suiza
Riesgos y advertencias:

Cuando se usan catéteres (sobre todo si se usan de manera inapropiada),
puede producirse una irritacién/infeccién o lesion de las vias urinarias
inferiores. En este caso, se debe consultar a un médico. Ready for use Listo para el uso

En caso de uso inapropiado, podria quedar orina residual en la vejiga. El

catéter esta previsto para un solo uso. La reutilizacion o el reprocesado

aumentan el riesgo de infeccién. No usar sin activacion previa con solucién

salina estéril al 0,9 %, pues no tiene propiedades deslizantes. El agua corriente afecta a la esterilidad del catéter y, por lo tanto,
hace que aumente el riesgo deinfeccion. No utilizar siel catéter o el envase estéril estan dafiados, ya que existe riesgo de infeccién.
La temperatura de uso recomendada es de 15 - 25 °C.

Si al utilizar el catéter IQ-Cath de un solo uso se produce algin incidente importante, hay que comunicarselo al fabricante y a la
autoridad responsable del pais en el que esta instalado el usuario.

Cabeza esférica SAUER

@ EEQ@E

Fig. 1-7 (ver pagina 2): Evite tocar directamente el catéter (excepto el conector). Utilice el envase funcional como medio de agarre.

© Antes de su uso lavese y desinféctese bien las manos.

@ Abra la bolsa de agua presionandola. Asegirese de que el ido se vacie p te, y el catéter permanezca himedo

durante 30 segundos.

© Desinfectar el orificio uretral y la zona alrededor con un desinfectante para
cante del desinfectante).

do (seguir las instrucciones del fabri-

O Gire el envase funcional y deje correr el agua hacia la parte trasera. A continuacion, separe esta parte del envase funcional con un
tirén en la Ultima marca de rasgado (conector).

Uso del envase funcional

© (A) Elenvase funcional puede usarse como prolongacion para evacuar la orina directamente en elinodoro. Para ello, rasgue y separe
el envase funcional por la primera marca de rasgado (cabezal del catéter). A continuacion, empuje el catéter hacia delante (Fig. 5.1)
hasta que el conector quede sellado (Fig. 5.2).

® (B) El envase funcional también puede utilizarse como medio de agarre corto o largo (10 2). Para ello, recorte la seccién de lamina
deseada en las marcas de rasgado correspondientes.

@ De forma alternativa, extraiga el catéter del envase funcional por el conector. Si es necesario, conecte el catéter a una bolsa de
orina. Si el catéter se queda atascado en el envase, extraiga el catéter girando lentamente. Introduzca con cuidado el catéter en la
uretra hasta que salga la orina. Cuando la orina deje de fluir, extraiga lentamente el catéter.

Deseche el catéter conforme a las regulaciones locales.

MANFRED SAUER GmbH no asume responsabilidad alguna por los dafios o lesiones que puedan derivarse de un uso inadecuado
contrario a las presentes instrucciones de uso o la no aplicacién de las directrices de higiene.

Si tiene cualquier duda o problema, dirijase al personal médico o a nuestro departamento de Atencién al Cliente:
MANFRED SAUER GmbH - Neurott 7-15 - 74931 Lobbach - Germany - +49 6226 960100
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Portugués Ndmero de catalogo

Cateter hidrofilo descartavel para ACI Ndmero de série
(Autocateterizagdo intermitente)

Pronto a utilizar

Guardar em local seco

Cateter com 2 zonas funcionais

(cabega esférica SAUER e zona de guia) Este lado para cima

Embalagem funcional para uma aplicagéo variavel Nao esterilizar de novo

Comprimento total: aprox. 430 mm, comprimento sem conector:
aprox. 400 mm

5 tamanhos: CH10, CH12,CH14,CH 16,CH 18

Quantidade

Manter longe da

Grupo de utilizadores: 1Q2104.xx, 1Q2114.xx - Homens luz solar

Esterilizagao com oxido de etileno
Finalidade:

01Q-Cath é um cateter para derivagdo pontual e transitdria de urina
da bexiga para fins terapéuticos ou de diagnéstico em casos de dis-
fungdo de esvaziamento da bexiga. Pode ser realizada uma autocate-
terizagdo intermitente (ACI) Unica ou uma cateterizagao intermitente
por terceiros (CIT).

Sistema de barreira estéril tnico

Sistema de barreira estéril inico com
embalagem protetora externa

Nimero dve lote
Indicagao:

Aindicagao pararealizagio de uma ACl ou CIT depende do diagnéstico
respetivo e da situagao individual do paciente.

0 1Q-Cath é adequado para cateterismo nas seguintes indicagdes:
Disfungdes de esvaziamento da bexiga de diferentes etiologias (p. ex.,
neurogénica), hipoatividade do detrusor ouincapacidade de contragao
do detrusor, retengao urinaria crénica, bexiga neurogénica de baixa
atividade (micgdo por pressdo) com ou sem urina residual.

Respeitar as instrugdes de utilizagdo
Dispositivo médico com marcagdo CE

Utilizar até (ano-més-dia)

Nao reutilizavel

Contraindicagdes:

0 1Q-Cath pode nio ser adequado se ocorrerem as complicagdes
seguintes. Nesses casos, procurar sempre aconselhamento médico
previamente a aplicagdo: Lesdes ao nivel dos ureteres, hematiria,
inflamagao aguda dos ureteres ou da prostata, obstrugao (p. ex.,
tumores) dos ureteres, do esfincter urinario ou da prostata.

Autorizagdo de introdugdo no mercado
Drug Tariff (catalogo NHS britanico)

Lista dos produtos e servicos
prestados

Instrugdes de utilizagao:

A primeira utilizagao deve ser feita sob orientagao técnica.

O cateter ndo pode ser utilizado, caso se verifique fuga de liquido da
almofada de agua dentro da embalagem. E possivel fixar o cateter a
uma superficie adequada, mediante o ponto de colagem, por forma a
manter as maos livres durante a ativagdo do cateter e a desinfegao. A
aplicagdo deve ser efetuada em condigdes de iluminagao suficientes.

Néo utilizar, se a embalagem
estiver danificada

Data de fabrico

Fabricante
Riscos e adverténcias: Representante autorizado suigo
Em caso de utilizagao de cateteres (sobretudo em caso de utilizagao
indevida), pode ocorrer irritagao/infe¢do ou ferimento ao nivel do
aparelho urinario. Nestes casos, procurar aconselhamento médico. Em
caso de utilizagao indevida, pode verificar-se o esvaziamento incom-
pleto dabexiga (urina residual). O cateter destina-se a uma utilizagao
Unica. Areutilizagdo ou areciclagem aumentam o risco de infegao. Nao
utilizar sem ativagao prévia por soro fisiologico estéril a 0,9%, uma vez que ndo tem capacidade deslizante. A dgua canalizada
interfere negativamente na esterilizagdo do cateter e constitui perigo aumentado de infegao. Nao utilizar, caso a embalagem
estéril ou o cateter esteja danificado, devido a perigo de infeao. Recomendamos uma temperatura de aplicagdo entre 15 e 25°C.
Caso ocorram incidentes graves associados a utilizagao do cateter ,1Q-Cath" descartavel, os devem ser icados ao
fabricante e as autoridades nacionais competentes, responsaveis no pais de residéncia do utilizador.

Cabega esférica SAUER

Ready for use Pronto a utilizar

Fig. 1-7 (ver pagina 2): Nio tocar diretamente em todo o cateter (i excegdo do conector).

Utilizar a embalagem funcional como auxiliar de preenséo.
O Antes da utilizagdo, lavar e desinfetar bem as maos.

@ Abrir a almofada de 4gua, dobrando ou pressionando. Esvaziar todo o conteido para dentro da embalagem funcional, por forma a
humedecer todo o cateter (a excegao do conector) durante, pelo menos, 30 segundos.

© Desinfetar a abertura da uretra e a zona em volta com um desinfetante adequado para mucosas (respeitar as indicagdes do fabri-
cante do desinfetante).

@ Rodara embalagem funcional e deixar correr a d4gua para a parte traseira. Em seguida, separar esta parte da embalagem funcional
pela marca a picotado que se encontra mais atréas (conector) com um puxao.

Utilizagdo da embalagem funcional

O AA embalagem funcional pode ser utilizada como extensao para despejar a urina diretamente para a sanita. Para o efeito, empurrar
o cateter o maximo possivel para a frente (Fig. 5.1) até o conector vedar (Fig. 5.2).

@ B) Em alternativa, retirar o cateter da embalagem funcional, pegando pelo conector (Fig. 1 ou 2).

@ Caso necessario, unir o cateter ao saco de recolha de urina. Em alternativa, retirar o cateter da embalagem funcional, puxando pelo
conector. Se necessario, ligar o cateter a um saco de urina. Se o cateter ficar preso na embalagem, rodar o cateter lentamente para
fora. Inserir o cateter cuidadosamente na uretra, até comegar a sair urina. Quando deixar de sair urina, retirar lentamente o cateter.

Eliminar o cateter com os restantes residuos.

A MANFRED SAUER GmbH nao aceita qualquer responsabilidade em caso de danos ou lesées que possam resultar de um manusea-
mento incorreto contrario a estas instrugdes de utilizagao ou da nao observéncia das diretrizes de higiene.
Caso tenha dividas ou problemas, dirija-se ao pessoal médico ou ao nosso consultor comercial:

MANFRED SAUER GmbH - Neurott 7-15 - 74931 Lobbach - Germany - +49 6226 960100
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AplBpd¢ kataAdyou

EAAnvikAn

YSpOdLAog KaBEeTAPAG Lo XpHRoNG yLa NEPLOSLKO Eepuaxds apBude

auToKABETPLACHO
‘Etotpo yLa xprion
KaBetipag 2 Lwvwv(odatpikn kepali SAUER kat {wvn kaBobrynong)

Na puhdoacetat oe §npo puépog

AuTh N MAEUpa ENAVw

JuvoAkd prkog: epimou 430 xthootd, Mrkog xwpig cuvSeopo:

Aettoupytkr ouokeuaoia yia petapinti ebappoyn
MnVv ENaVONOCTEPWVETE
nepinou 400 ythtootd

5 Wey6n: CH 10, CH 12, CH 14, CH 16, CH 18 Aptpdq Tepayivy

Na puhdocetat pakpid

Ouddes xpnotwv: 1Q21x4.xx — Avépes ané to nhiakd dwg

Anocteipwon pe atbulevoéeibio

NpoPAenspevn Xenon: ’ e X 2H0TNUA HOVOU AMOCTELPWHEVOY
0 1Q-Cath mpoopiletat yia pia kat povasdiki xprion yla Tny mpocwpvn dpaypod

TOPOYETEUON OUPWVY A6 TV 0UPoSAX0 KUGTN yla Bepameutikolg 1 Sia-

YVWOTLKOUG GKOTIOUG, OE TIEPLTTWOELG SLATAPAXWY KEVWENG TG OUpOdAYou {O-, Z0oTNUA HOVOU OMOOTELPWHEVOY
KUoTNG. Mnopei va ipaypatonotnOei évag edbanal i Staleinwv autokabe- N 4 paypol Ue MPOOTATEVTIKA
NPLAcpOG Tou acBevols 1 kaBetnplacpog tou acBevougand dAAo dtopo. ouokevaoia oTo e§wTEPLKO
Evéeifels: AptBudg maptidag

H évéelén yia tov Stakeinovia avtokabetnplacpo 1 kabetnplaoud and

@AMo dropo tiBetat and v avtiotown Stayvwon kat e§aptdrat and v E]}] Tnpeite Tig 08nyieg xpriong

QTOHLKN KATdoTaon Tou ekdotote acBevoug. O 1Q-Cath givat katdAAnAog
yia KaBetnpLacpo otig akorouBeg evbeifes: Slatapaxés kévwaongtngoupo-
86x0U KUoTNG SLadopettkrg atttoloyiag (rt.x. veupoyevoug), uolettoupyia
1} {N GUGTAATIKOTNTA TOU E§WOTAHPA HUGG, XPOVLA KATAKPATNGN 0UPWY, N
duotohoyikr kévwaon g oupodoxou khoTnG (oupnon pe doknon mieong)
UE Kat XwPiG UMOAELUMA 00PWV.

latpotexvoloyLkd mpoidv
pe ofjpavon CE

Xprion éwg (€tog-prvag-npépa)

MNa pia pévo xpron
Avtevbeifeig:

0 1Q-Cath &ev eivat katdAAnAog yLa xprion €av €xouv MapouctacTel Ta
akohouBa npoBAfpata. I€ QUTEG TLG MEPUTTWOELG Ba MPETMEL OMWOSHMOTE
VaLTIPayHATONOLN BEL EMKOWVWVIA HE LATPO TIPLV QTG TN XPFGN: TPAUUATIOHOG
e oupriBpag, atpoppayia tng ouprBpag, ofeia dAeypovh tng ouprBpag
1} TOU TPOOTATN, EUNOSLA (TT.X. GyKoL) aTnV oupriBpa, oTov adiykThpa TG
ouprBpag i oTov tpootdtn ou epnodifouv tn Stéheucn tou kabetrpa..

Kwdkdg dappakou

Drug Tariff (KatdAoyog anolnpiwong yia
bappaka tou Bpetavikol NHS)
Katdoyog npoidvtwy

KOL UTtNPECLOV

Yrodeigerg yia tn xprion:

H mpwtn xprion Ba mpémel va yivetal unoé v kaBodrynon ewdtkov. Eav
£VTOG NG ouokevaoiag xeL SN SlappeloeL uypd and To pagihdpt vepol
(HagthdptL yEANG), o kaBeTripag Sev emTpéneTal va xpnotpomnolnBei mAéov.
Navanapapeivovvtaxépta eAelBepa katd tnv evepyonoinon tou kabetripa
Kat Ty anoAupavaon, o kaBeTripag propei va atepewdel pe To KOAANTLKO
onueio og katdAAnho undBabpo. H epappoyn npéneLva npaypatomnoteitat
UM EMaPKE(G GUVOrKEG dwTLapoU.

Mnv To xpnotponoteite, 4tav n
ouokevaoia napouotdlet PAABN

Hpepopnvia kataokeurg

Kataokeuaothg

EABetiag

Kivéuvol kat npogidonotnaeig: Shatpki kedohr SAUER

Katd tn xprion kabetipwv (kupiwg oe nepintwon akatdAAnAng xprong),
unopei va ipokAnOei epeblopdg/Aoipwén f TPAVHATIOUEE TOU oupoTIOLN-
TLKOU oUOTARATOG. Z8 QUTH TV Nepintwon npémnet va {nteitat n cupBoulr
Latpol.

Se nepintwon akatdAAnAng xpriong, unopei va napapeivouv otnv oupod6xo kuotn unoleippata oUpwy. O kaBetipag npoopiletat
yia pia pévo xprion. H emavaxpnotponoinen f n enavenegepyacia avgavet tov kivbuvo Aoipwéng. Mnv to xpnotponoteite xwpls va
£XeLTiponynOel evepyornoinor Tou Ke anootelpwpévo alatolxo StdAupa 0,9%, 5ttt Sev oAtoBaivel. To vepd Bpuong Ba emnpedoet
TN oTELPOTNTA TOU KaBETApa Kat Katd cuvéneta Ba 0dnyfoeL o au§nuévo kivbuvo Aolpwéng. Mn xpnaotpornoleite tov kabethpa edv
n anootelpwpévn cuokevaaia fj o i8log o kaBetipag éxet unootel {npid, kabwg vdiotatat kivduvog Aoipwéng. Suviotoupe Beppo-
kpaoia xpriong 15-25 °C.

Edv katd ™ xprion twv kabethpwy piag xprong «IQ-Cath» napouclactolv coBapd meplotatikd, autd Ba mpénel va avadépovtat
OTOV KATAOKEUAOTH KAt OTLG ApUOSLES apXEG TNG XWPAG 0TNV OMoia ElvaL EYKATETTNHEVOG O XPROTNG.

£0U0L080TNUEVOC AVTLTIPOOWITOG TNG

Ready for use ‘Etotpo yra xprion

Ew. 1-7 (BA. ogAida 2): Mnv ayyilete {og OAGKA Tov kaBetpa (ektd¢ and Tov ouvSeapo).
fiote T A pywr ia w Bon Aaprig

© Ndvete kahd Ta xépLa 00 Kat amoAUMAVETE T W T Xpron.

@ Avoitte hyilovrag kat miElovtag 1 dakeMo vepou. ASELGoTe GAO TO TEPLEXOUEVO GTN GUTKEUAoLa, WOTe va uypavBel GAog o KaBeTApag
yla 30 Seut.

© Kabapiote Ty ouprBpa KatL TV MepLoxr YUpw NG pe éva katdAnAo amoAupavtikd PAevvoydvou (akohouBnate Tig 0dnyieg Tou kata-
OKELAOTH TOU AMOAUHAVTIKOY).

O rupiote T Aettoupyiki) CUOKEU G Kat ADrTTE Ta UYPE va TPEEOUV OTO THoW PEPOC. STN GUVEXELQ, BLXWPIOTE QUTO TO TUAA TNG AELTOUp-
YikAG cuokevaoiag ato onioblo anpeio oyioipatog (cUVEETHOG) e éva TpABnyua.

Xprion tng AELTOUPYLKIG GUOKEVOGIAG

© A)H ouokevaoia propel va xpnotpomnotnBel we mpogktaon yia ansubelag por) Twv oUpwv aTnY ToUaALTa. A TO GKOT6 AUTO
TUEOTE P0G Ta EUNPOG Tov kaBetnpa (Ewk. 5.1), uéxpt va oteyavomotnBel o kwvikog mpooappoyéag (Euk. 5.2).

@ B) Evahaktikd adaipéote Tov KABETAPO oG TN CUOKEUAGLOL KPATWVTOC TOV KWVIKS Tpocappovéa (1 2). Eqv ypetddetal,
OUVSEDTE TOV KABETAPA LE EVaV OUPOCUANEKTN.

@ Evodaktikd, adoupéote Tov KABETHPA amtd TN AETOUPYIKY GUCKeUaoia oTo onpeio ouvdeanc. Eav eivat amapaitnto,
ouvbéate Tov kabetnpa e €vav oUpoCUANEKTN. EQv 0 kaBeThpag €xel kOAOEL 0T cuokeuaaia, adpalpéote Tov olyd-oyd

LLE KUKALKEG KV OELG. ELOAYETE TPOCEKTIKG TOV KaBETHPa aTnV oupnBpa LEXPL va TpEEouV Ta oUpa. ‘OTav OTAUATHCEL N POr|
Twv oUpwv, TpaBnéte olyd-olyd tov kabetnpa.

Arnoppite Tov kabetripa oUWV LE TOUG TOTIKOUG KAVOVIGHOUG.
H MANFRED SAUER GmbH &ev dépet kapia euBivn ya BAABEG A Tpaupatiopoug o evséxetal va ipokUouV we anotéAeopa

aKat@AANANG xpriong, EVAVTLA OTLG TapoUsES 08NYIEG XPraNG, i KN EPAPHOYIG TWV UYELOVOULKWY 0SNYLWY.

a

Edv €xete onoladnnote epwtnon r tpopAnpa )VBEite o€ KA enayyeApatia | otoug cuppou-
Aoug nehat@wv pag: MANFRED SAUER GmbH * Neurott 7-15 « 74931 Lobbach * Germany « +49 6226 960100
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Magyar

Katalégusszam
Hidrofil feliiletii egyszer hasznélatos katéter Sorszam

intermittalé onkatéterezéshez X , X
Szaraz helyen tarolando

Hasznélatra kész

2 z6nas katéter (SAUER golyds fej és vezetézona) A ,
Ezzel az oldalaval felfelé

Funkcionalis csomagolas a valtozatos hasznalathoz

Teljes hossza: kb. 430 mm, hossza csatlakozé nélkiil: kb. 400 mm
5 méret: CH10,CH 12, CH 14,CH 16, CH 18

Ne sterilizaljaismét

Darabszam

Felhaszndlsi csoport: 12104.xx, 1Q2114.xx - Férfiak Napfénytél tartsa tavol

Rendeltetési cal: Etilén-oxidos sterilizalas
Az |Q-Cath katéter a vizeletnek a higyhélyagbél valé egyszeri és
atmeneti elvezetésére szolgal terapias és diagnosztikai célokhoz
fennalld hélyagiiritési zavarok esetén. Egyszeri vagy intermittalé

Egyszeres steril gatrendszer

Egyszeres steril gatrendszer kililso

Snkatéterezést vagy idegen katéterezést lehet elvégezni. véddcsomagolassal
Javallatok:
Onkatéterezés vagy idegen katéterezés megfelelé diagnosztika Tételszam

alapjan és az érintett személy egyedi helyzetétdl fiiggéen java-
solhaté.

Az1Q-Cathazalabbiindikacidk esetén alkalmazhaté katéterezésre:
kiilénb6z6 eredeti (pl. neurogén) hélyagiiritési zavarok, detru-
sor-alulm(ikddés vagy detrusor-akontraktilitas, krénikus vizelet-
retenci6, nem fiziolégias holyagiirités (préseléssel torténé vizelés)
maradékvizelettel vagy maradékvizelet nélkiil.

Tartsa be a hasznalati utasitast
CE-jeldlés orvostechnikai eszkdz

Felhasznalhato eddig a datumig
(év, h6, nap)

Ellenjavallatok:

Az 1Q-Cath az alabbi problémak fennéllasa esetén esetleg nem
feltétleniil alkal Ezekben az kben a hasznalat el6tt min-
denképpen kérje ki orvosa tanacsat: Higycsé sériilése, higycsé
vérzése,ahugycsé vagy a prosztataakut gyulladasa, atjarhatésagi
akadalyok (pl. tumorok) ahtigycsében, ahigycsézard izomnal vagy
a prosztatanal.

Egyszeri hasznalatra

Gyogyszerkdzpont szama

Drug tariff (a brit NHS altal visszatérithetd
gyogyszerek katalogusa)

o Atermékek és szolgaltatasok listaja
Alkalmazasi utasitasok:

Azelsé hasznalatnak szakszerd utasitas mellett kell megtdrténnie.
Amennyibenac golason beliil mar folyadék lépett kia vizpar-
nabol, akatétert mar nem szabad hasznalni. Hogy a katéter aktiva-

Ha a csomagolas kérosodott,
ne hasznalja

lasa és fertdtlenitése soran akezek szabadon maradjanak, a katétert Gyartas datuma
aragasztasipont segitségével megfelels feliilethez lehet rogziteni. -
Az alkalmazast megfeleld fényviszonyok mellett kell elvégezni. Gyarto

Kocka P

és figy
Katéter hasznélata (kiilondsen nem szakszer(i hasznalat esetén)
azelvezetd hugyutakiirritacidjahoz/fertézéséhez vagy sériiléséh
vezethet. Ilyen esetben kérje ki orvos tanacsat.

Szakszer(tlen hasznalat esetén a hélyagban vizelet maradhat. A Ready for use Hasznalatra kész

katéter egyszeri hasznalatra megfeleld. Az Gjboli hasznalat vagy

Ujbéli elékészités noveli a fertézés kockazatat. Steril 0,9%-os kony-

hasé-oldaton keresztiili elé aktivalas nélkil ne hasznalja, mivel nem csuszik. A vezetékes viz hatranyosan befolyasolja a
katéter sterilitasat, és ezaltal nd a fertdzés kockazata. Karosodott steril csomagolas vagy karosodott katéter esetén ne hasznalja,
mivel fertézésveszély all fenn. Javasolt felhasznalasi h6mérséklet: 15-25°C.

Amennyiben az IQ-Cath katéter hasznalata soran silyos mellékhatést tapasztal, jelentse a gyarténak és a felhasznald
orszaganak megfeleld illetékes hatésagnak.

Svajci meghatalmazott

SAUER Golyds fej

1-7. dbra (lasd a 2. oldalon): Ne érintse meg kozvetleniil az egész katétert (a csatlakozé kivételével).

Fogassegédletként hasznalja a fi

alis
© Hasznalat elétt alaposan mossa meg és fertétlenitse a kezét.

@ Avizparnat téréssel és nyomassal nyissa ki. A vizpérna teljes tartalmét iiritse a funkcionalis csomagolasba gy, hogy a teljes katéter
(a csatlakozo kivételével) legalabb 30 masodpercig nedves legyen.

© Fertétlenitse a higycsé nyilasat és a kérillstte 16v teriiletet megfeleld, nyalkahdrtyara valé ferttlenitészerrel (vegye figyelembe
a fertétlenitészer gyartdjanak utasitasait).

O Forditsa el a funkcionalis csomagolést, és hagyja, hogy a viz a hatsé részbe folyjon. Ezutan a funkciondlis csomagolasnak ezt a
részét a leghatso letépési jelnél (csatlakozd) egy mozdulattal valassza le.

A funkcionalis golas h al

© A) A funkcionali las hosszabbitoként a vizeletnek a kdzvetleniil a vécébe torténd kifolyatasara hasznalhatd. Ehhez tolja
eldre a katétert annyira (51 4bra), amig a csatlakozé eltdmiti (5.2 abra).

© B) Alternativaként a katétert vegye ki a csatlakozénal a funkcionalis ¢ golasbél (1 vagy 2). Sziikség esetén a katétert vizelet-
felfogé zsakkal is 6ssze lehet kotni.

@ Ehelyett a katétert a csatlakozénal is kiveheti a funkcionali lasbdl. Ha sziikséges csatlakoztassa a katétert egy vizelet-
gylijté zsakhoz. Amennyiben a katéter a csomagolasban maradt, lassan forditsa ki a katetert Ovatosan vezesse be a katétert a
higycsébe, amig a vizelet kifolyik. Ha mar nem folyik tobb vizelet, lassan hizza ki a katétert.

A katétert helyezze a vegyes hulladékba.

A MANFRED SAUER GmbH nem vallal felelosseget olyan kérokért vagy sériilésekért, amelyek ezen hasznalati utasitastdl eltérs,

(itlenh alat miatt vagy a higiéniai iranyelvek be nem tartasa miatt keletkeznek.

m Z Lemb féltanicsaddinkh,

Kérdések vagy problémék esetén, kerjnk d hez vagy az iigy
MANFRED SAUER GmbH - Neurott 7-15 - 74931 Lobbach Germany +49 6226 960100
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Polski

Numer katalogowy

Numer seryjny
Hydrofilowy cewnik jednorazowy do samocewnikowania

przerywanego (ISK)

* Gotowy do uzycia

Przechowywac w suchym miejscu
* Cewnik 2-strefowy (gtowica kulowa SAUER i strefa do wprowadzania) Tastrona do gory
* Opakowanie funkcyjne do réznych zastosowan . , X -
* Diugoéé catkowita: ok. 430 mm, diugoéc bez tacznika: ok. 400 mm Nie poddawac ponounej steryfizaci

* Srozmiary: CH10,CH12,CH 14,CH 16,CH 18 Lic zba sztuk

Chroni¢ przed swiattem stonecznym
Grupa uzytkownikéw: 1Q2104.xx, 1Q2114.xx - Mezczyzni o .
Sterylizacja tlenkiem etylenu
Przeznaczenie:

Cewnik IQ-Cath jest przeznaczony do jednorazowegoitymczasowego od-
prowadzaniamoczu z pecherza moczowego w celach terapeutycznych lub
diagnostycznych w przypadku zaburzer oprézniania pecherzamoczowego.
Mozna wykonad jednorazowe lub przerywane samocewnikowanie (ISK) lub
cewnikowanie przy pomocy innej osoby (IFK).

Pojedynczy system bariery sterylnej

System pojedynczego opakowania
sterylizacyjnego z opakowaniem
ochronnym na zewnatrz

Numer partii
Wskazania:

Wskazania do ISK lub IFK ustalane sa po odpowiedniej diagnostyce i w
zaleznosci od indywidualnej sytuacji pacjenta.

Cewnik 1Q-Cath jest przeznaczony do cewnikowania w przypadku
nastepujacych wskazan: Zaburzenia oprézniania pecherza moczowego o
réznej genezie (np. neurogenne), niedoczynnosé lub kurczliwo$¢ wypierac-
za, przewlekte zatrzymanie moczu, niefizjologiczne opréznianie pecherza
moczowego (mikcja wywotywana zewnetrznym uciskiem pecherzamoczo-
wego) z zaleganiem moczu lub bez.

Postepowac zgodnie z instrukcja

Wyréb medyczny zoznakowaniem CE

Przydatno$¢ do uzycia
(rok-miesiac-dzier)

Nie nadaje sie do ponownego
stosowaniaeder

Przeciwwskazania:

Cewnik 1Q-Cath moze by¢ nieodpowiedniw razie wystep iaponizszych
probleméw. W nastepujacych przypadkach przed zastosowaniem nalezy
bezwzglednie skontaktowac sie z lekarzem: uszkodzenie cewki moczowej,
krwawienie z cewkimoczowej, ostre zapalenie cewki moczowejlub gruczotu
krok go, przeszkody utrudniajace przejscie (np. guzy) w cewce moczo-
wej, w zwieraczu cewki moczowej lub w gruczole krokowym.

Centralny numer farmaceutyczny

Taryfikator lekow (katalog przez
brytyjski NHS)
Lista produktow i ustug

Nie stosowac, jezeli opakowanie jest
uszkodzone

Wskazéwki dotyczace .
Pierwsze zastosowanie powinno przebiega¢ z fachowym wsparciem. Data produkcji
Jezeli z poduszki wodnej wewnatrz opakowania wyciekt ptyn, cewnika

nie wolno stosowaé. Aby podczas aktywacji cewnika i dezynfekcji mieé Producent

wolnerece, cewnik mozna przymocowac punktowo klejem do odpowiedniej

powierzchni. Stosowaé w wystarczajacych warunkach o$wietleniowych. Szwajcarski petnomocnik

Ryzyka i ostrzezenia:

Podczas stosowania cewnikow (zwtaszcza w razie ich niewtasciwego
zastosowania) moze dojé¢ do podraznienia/zakazenia lub uszkodzenia Ready for use Gotowy do uzycia

drég moczowych. W takim przypadku nalezy zasiegnaé porady lekarza.

W przypadku niewtasciwego zastosowania resztki moczu moga pozostaé w

pecherzumoczowym. Cewnik jest przeznaczony do jednorazowego uzytku. Ponow ie lubprzyg, ie do ponownego
uzycia zwieksza ryzyko infekcji. Nie uzywaé bez wezesniejszej aktywacji sterylnym roztworem soli fizjologicznej 0,9% z uwagi
na brak poslizgu. Woda z kranu wptywa negatywnie na sterylnos¢ cewnika i tym samym powoduje zwigkszone ryzyko infekcji.
Nie uzywaé w przypadku uszkod. go sterylnego opak ia lub uszkod: go cewnika z uwagi na ryzyko infekcji. Zalecamy
temperature uzycia w zakresie 15 - 25°C.

Jesli podczas stosowania cewnikéw jednorazowych ,1Q-Cath” dojdzie do powaznych incydentéw, nalezy to zgtosi¢ producentowi
i wtasciwemu organowi kraju, w ktérym przebywa uzytkownik.

Gtowica kulowa SAUER

Rys. 1-7 (zobacz strong 2): Nie nalezy bezposrednio dotyka¢ catego cewnika (z wyjatkiem tacznika).
Pomocniczo do chwytania wykorzysta¢ opakowanie funkcyjne.

© Przed zastosowaniem doktadnie umy¢ i zdezynfekowaé rece.

@ Otworzy¢ poduszke wodna - w tym celu nalezy ja zgiaé i nacisnac. Oproznic cata zawartosé do opakowania funkcyjnego, aby zwilzyé
caty cewnik (z wyjatkiem tacznika) przez co najmniej 30 sekund.

© Zdezynfekowat otwér cewki moczowej i obszar wokét niego odpowiednim $rodkiem do dezynfekcji bton éluzowych (postepowaé
zgodnie z instrukcjami producenta $rodka dezynfekcyjnego).

@ Obréci¢ opakowanie funkcyjne i umozliwi¢ wyptyw wody do jego tylnej czesci. Nastepnie nalezy zdecydowanym ruchem rozerwac i
oddzieli¢ te czes¢ opakowania funkcyjnego w miejscu skrajnie tylnego oznaczenia rozrywania (tacznik).

Wykorzystanie opakowan funkcyjnych

© A) Opakowanie funkcyjne mozna wykorzystad jako przedtuzenie do odprowadzania moczu bezposrednio do toalety. W tym celu
nalezy przesunaé cewnik do przodu (rys. 5.1) na tyle, aby nastapito uszczelnienie tacznika (rys. 5.2).

0O B) Alternatywnie mozna wyja¢ cewnik z opakowania funkcyjnego (1lub 2), trzymajac za tacznik. W razie potrzeby potaczy¢ cewnik
z workiem do zbiérki moczu.

@ Mozna tez wyjaé cewnik z opakowania funkeyjnego, trzymajac za tacznik. W razie potrzeby podtaczy¢ cewnik do worka na mocz.
Jezeli cewnik utknie w opakowaniu, nalezy go uwolni¢ powolnym ruchem wykrecajacym. Ostroznie wprowadzaé cewnik do cewki
moczowej do momentu wyptywu moczu. Gdy mocz przestanie wyptywac, nalezy powoli wyciagnaé cewnik.

Wyrzuci¢ cewnik wraz z odpadami ogdlnymi.

Firma MANFRED SAUER GmbH nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody lub obrazenia, ktére moga wyniknac z niewtaéciwego obcho-
dzenia sie z produktem, stosowania niezgodnego z niniejsza instrukcja obstugi lub niestosowania sie do zalecen w zakresie higieny.

W przypadku pytan lub probleméw prosimy zwrdcic sig do wykwalifik go personelu medy go lub naszego doradcy klienta:
MANFRED SAUER GmbH - Neurott 7-15 - 74931 Lobbach - Germany - +49 6226 960100
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Cestina

Katalogové islo
o re . , 3 o s . Sériové Cislo
Hydrofilni jednorazovy katetr pro CIK (Cista intermit-

(=]
entni katetrizace) T Uchovavejte v suchu

Pfipraven k pouziti

2-z6novy katétr (kulova hlava SAUER a vodici zéna) Touto stranou nahoru

Funkéni obal pro variabilni pouziti

Celkova délka: cca 430 mm, Délka bez konektoru: cca 400 mm
5 velikosti: CH 10, CH 12, CH 14, CH 16, CH 18

Nesterilizujte opakované

Pocet kusti
>;+’< Chrante pred
Skupina uZivateld: 1Q2104.xx, 1Q2114.xx - Muzi ’-\\ sluneénim zafenim

Stanoveni Géelu: Sterilizace ethylenoxidem
1Q-Cath je uréen pro jednorazové a pfechodné odvedeni moéi z
méchyfe k terapeutickym nebo diagnostickym Géelim pfi poruchach s
vyprazdiovanim moéového méchyre. Lze provést jednorazovou nebo &istou
autokatetrizaci nebo katetrizaci tfeti osobou.

2h

Jednoduchy sterilni bariérovy
systém

Jednoduchy sterilni bariérovy
systém
s vnitFnim ochrannym obalem

Indikace:

Indikace pro autokatetrizacinebo katetrizaci tfeti osobou se uréipo odpovi-
dajici diagnostice a podle individuélni situace postizené osoby.

1Q-Cath je vhodny pro katetrizaci u nasledujicich indikaci: Poruchy
vyprazdiovani mocového méchyfe rizného plvodu (napf. neurogen-
ni), snizena aktivita detruzoru popf. akontraktilita detruzoru, chronické
zadrzovani moéi, nefyziologické vyprazdiiovani mocového méchyfe
(vytlaéovani moéi) se zbytkovou moéi a bez ni.

Cislo Sarze
Dodrzujte navod k pouziti

Oznaceni CE Zdravotnicky
prostredek

Kontraindikace:

1Q-Cath nenivhodny pfivyskytu nasledujicich problém0. V téchto pfipadech

je pred pouzitim nutno kontaktovat lékafe: Poranénimo&ové trubice, krvaceni g
mocové trubice, akutni zanét mocové trubice nebo prostaty, pfekazky pasaze
(napf. nadory) v mo&ové trubici, na svéraéi mocové trubice nebo prostaté.

Pouzitelné do (rok-mésic-den)

Neni uréeno k opakovanému pouZiti
Pokyny pro pouiiti:

Prvni pouziti by mélo probihat pod odbornou instruktazi.

Pokud by z vodniho polstafku uvnitf obalu jiz vytékala tekutina, nesmi se N i
katetr dale pouzivat. Abyste béhem aktivace katetru a dezinfekce mélivolné Cenik Iéki (katalog hrazenych
ruce, je mozné katetr upevnit na vhodny podklad lepicim bodem. Prostfedek IéCivych pripravka britské NHS)
se musi pouzivat za dostateénych svételnych podminek.

Centralni farmaceuticke Cislo

Seznam produkti a sluzeb

Rizika a vystrazna upozornéni:

PFi pouziti katetrl (pfedevsim v pfipadé neodborného pouziti) mize dojit
k podrazdéni/infekci nebo poranéni odvodnych mocovych cest. V tomto
pfipadé je nutno si zajistit [ékaFskou radu.

V pfipadé neodborného pouziti mize v mocovém méchyfi zistavat zbytkova
mo¢. Katetr je uréen k jednorazovému pouziti. Opakované pouziti nebo opa-
kovana pfiprava zvy3ujeriziko infekce. NepouZivejte bez pfedchozi aktivace
sterilnim fyziologickym roztokem 0,9 %, protoZe nenikluzny. Voda z vodovo-

dunaruduje sterilitu katetru a vede tak k vy3&imu riziku infekce. Nepouzivejte Svycarsky zmocnény zastupce

Nepoutivejte v pfipadé poskozeného
obalu

Datum vyroby

Vyrobce

v pfipadé poskozeného sterilniho obalu nebo podkozeného katetru, protoze
hrozi nebezpeéiinfekce. Doporucujeme aplikaéni teplotu 15 - 25 °C.
Pokud by pfi pouziti jednorazovych katetri ,IQ-Cath” doslo k zavaznym
pfipadiim, je nutno je nahlésit vyrobci a pfislusnému GFadu zemé, ve kterém Ready for use Pripraven k pouziti
ma uzivatel své sidlo.

Kulova hlava SAUER

Obr. 1-7 (viz strana 2): Nedotykejte se pfimo celého katetru (kromé konektoru).

Pouziti

obalu jako pomiicky pro

© Pred pouzitim si dlkladné umyjte a desinfikujte ruce.
@ Pro aktivaci povrchu katétru oteviete slozenim a stlatenim sacek s fyziologickym roztokem. Ujistéte se, ze cely obsah sacku je

vyprazdnén do funkéniho obalu a cely povrch katétru je aktivovan tekutinou po dobu 30 sekund.

prostfedkem ym pro sliznice (dodrzujte pokyny vyrobce dez-

© Ocistéte vyvod mocové trubice a okolni oblasti
infekéniho pfipravku).

© Otoéte funkéni obal a do zadni Easti napust'te vodu. Poté tuto East funkéniho obalu v misté prislusné zadni znacky (konektor) odtrhnéte.

Pouziti funkéniho obalu

© A) Funkéni obal Ize pouzit jako nastavec pro odtok mogi pfimo do toalety. Za timto Gelem roztrhnéte funkéni obal v misté pFislusné
J
predni znagky (hlavice katetru) a oddélte jej. Poté katétr posunujte dopfedu (obr. 5.1), az dojde k utésnéni konektoru (obr. 5.2).

® B) Funkéni obal lze pouzit také jako kratkou nebo dlouhou pomiicku pro uchopeni. Za timto Gelem odtrhnéte pozadovany tsek folie
na pfislusnych znagkéch uréenych pro roztrzeni obalu (obr. 1 nebo 2).

@ Pripadné vyjméte katetr z funkéniho obalu u konektoru. V pFipadé potfeby pfipojte katetr k sacku na moé. Pokud katetr uvizne v
obalu, pomalu jej vytoéte smérem ven. Opatrné zavadéjte katetr do mocové trubice, dokud nezaéne odtékat mog. Jakmile pfestane
mo¢ vytékat, pomalu katetr vytahnéte.

Katetr zlikvidujte spoleéné s netfidénym odpadem.

Spole¢nost MANFRED SAUER GmbH neodpovida za $kody nebo zranéni zplisobené nespravnou manipulaciv rozporu s timto navodem
k pouziti nebo nedodrzenim hygienickych smérnic.
Pokud mate jakékoliv dotazy nebo problémy, obrat'te se na svého lékare nebo na naseho zakaznického poradce:

MANFRED SAUER GmbH - Neurott 7-15 - 74931 Lobbach - Germany - +49 6226 960100
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Romana Numér de catalog

Cateter hidrofil de unica folosinta pentru ISK Numar de serie
(auto-cateterizare intermitenta)

Gata de utilizare Depozitati intr-un loc uscat

Cateter cu 2 zone (cap cu bila SAUER si zoné de ghidare)
Cu partea asta in sus

Ambalaj functional pentru utilizare variabila

Lungime totala: aprox. 430 mm, lungime far conector:
aprox. 400 mm

5 marimi: CH10, CH 12, CH14,CH 16, CH 18

Nu sterilizati din nou

Numr de bucati

Grupa de utilizatori: 1Q2104.xx, 1Q2114.xx - Bérbati Pastrati departe de

lumina soarelui

Scopul utilizas
1Q-Cath este destinat pentru devierea unicd si temporara a urinei din
vezicaurinardin scopuriterapeutice sau de diagnosticare, in prezenta O Sistem de barieri sterild unici
tulburérilor de golire a vezicii urinare. Se poate efectua auto-cate-

terizarea unica sau intermitenta (ISK) sau cateterizarea externa (IFK).

Sterilizare cu oxid de etilend

Sistem de bariera sterila unica cu

Indicatie: ambalaj de protectie in exterior

Numdrul lotului

Indicatia pentruISK sau IFK se face in urma unor diagnostice adecvate

siin functie de situatia individuala a persoaneiin cauza. I: :I

1Q-Cath este potrivit pentru cateterizare in cazul urmatoarelor

indicatii: Tulburdri de golire a vezicii urinare de geneza diferita (de [MD S . .
« L " P 0123  Dispozitiv medical cu marcajul CE

exemplu, neurogend), subactivitatea sau contractilitatea muschiului

detrusor, retentie urinara cronica, golirea non-fiziologica a vezicii

urinare (mictiune imperioasa) cu si fara urina reziduala.

Contraindicatie: ® Produs nereutilizabil

in cazul unor probleme, este posibil ca IQ-Cath sa nu fie indicat. in
aceste cazuri, trebuie contactat neaparat un medic inainte de utilizare:
Leziuniale uretrei, hemoragie uretrala, inflamatie acutd a uretrei sau
a prostatei, obstacole de trecere (de exemplu, tumori) in uretra, la
nivelul sfincterului uretral sau al prostatei.

Respectatiinstructiunile de utilizare

Valabil pand la (anul-luna-ziua)

Numarul central farmaceutic

Drug tariff (catalogul NHS din
Regatul Unit)

nd utilizarea:

Lista produselor si prestatiilor
Prima utilizare trebuie aiba loc sub indrumarea unui profesionist.
Dacé s-ascurs deja lichid din perna de apa din interiorul ambalajului,
nu se va mai utiliza cateterul. Pentru ca mainile sa ramana libere in
timpul activarii cateterului si al dezinfectiei, cateterul poate fi fixat
pe o suprafata adecvata cu ajutorul punctului de lipire. Aplicarea
trebuie efectuata in conditii de iluminare suficiente.

Nu utilizati daca ambalajul este deteriorat
Data fabricatiei

Producétor

Riscuri si avertismente:

Utilizarea cateterelor (in special utilizarea necorespunzatoare) poate
provocairitatii/infectii sau leziuni ale tractului urinar. In acest caz, se
va consulta imediat un medic. @ Cap cu bila SAUER
in cazul unei utilizari necorespunzitoare, urina reziduald ar putea
ramane in vezica urinard. Cateterul este de unica folosinta. Reu-
tilizarea sau reprocesarea creste riscul de infectie. A nu se utiliza
fara activarea prealabild cu solutie salina sterild 0,9%, deoarece nu
aluneca. Apa de la robinet afecteaza sterilitatea cateterului si, prin urmare, duce la un risc crescut de infectie. A nu se utiliza in
cazul unui ambalaj steril deteriorat sau al unui cateter deteriorat, deoarece exista risc de infectie. Recomandam o temperatura
de utilizare de 15-25°C.

incazdeincidente grave aparute lamomentul utilizarii cateterelor de unica folosin{a ,|Q-Cath", acestea se vor raporta producatorului
si autoritatii competente din fara in care este stabilit utilizatorul.

Imputernicit pentru Elvetia

Ready for use Gata de utilizare

Fig. 1-7 (vezi pagina 2): Nu atingeti direct intregul cateter (cu exceptia c Lui). Utilizati

Lainl :

| ca ajutor de prindere.
© Spalati si dezinfectati bine mainile inainte de utilizare.
@ Deschideti perna de apa prin indoire si apasare. Goliti intregul continut in ambalajul functional, astfelincat intregul cateter (cu exceptia

conectorului) sé fie umectat timp de cel putin 30 de secunde.

© Dezinfectati orificiul uretral si zona din jurul acestuia cu un dezinfectant adecvat pentru membranele mucoase (urmati instructiunile
producatorului dezinfectantului).

(4] intoarcegi ambalajul functional si ldsati apa sa curga in partea din spate. Apoi desfaceti aceasta parte a ambalajului functional dintr-o
miscare la semnul de rupere cel mai din spate (conector).

Utilizarea ambalajului functional

© A) Ambalajul functional poate fi folosit ca o extensie, pentru a evacua urina direct in toaletd. Pentru aceasta, rupeti ambalajul
functional dintr-o miscare la cel mai din fatd semn de rupere (capul cateterului) si desfaceti-l. Apoi impingeti cateterul in fata (fig
5.1) pana cand conectorul se etanseaza (fig 5.2).

® B) De asemenea, ambalajul functional poate fi utilizat ca ajutor de prindere scurt sau lung. Pentru aceasta, desfaceti sectiunea dorita
de folie la semnele de rupere corespunzitoare (fig. 1 sau 2).

@ Alternativ, scoateti cateterul din ambalajul functional la nivelul conectorului. Daca este necesar, conectati cateterul la o punga de
urind. In cazul in care cateterul rimane blocat in ambalaj, résuciti incet cateterul pentru a-l scoate. Introduceti usor cateterul in
uretra, pana cand se scurge urina. Cand nu mai curge urina, scoateti incet cateterul.

Eliminati cateterul impreuna cu deseurile menajere.

MANFRED SAUER GmbH nufsi asumé rdspunderea pentru daune sau vatamari care pot rezulta ca urmare a manipularii necorespun-
zétoare, contrar prezentelor instructiuni de utilizare sau in urma nerespectarii directivelor de igiena.
in caz de intrebiri sau probleme, v rugdm sa va adresati personalului medical sau consultantilor nostri pentru clienti:

MANFRED SAUER GmbH - Neurott 7-15 - 74931 Lobbach - Germany - +49 6226 960100
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Bbarapcku

Xuppodunen eaHOKpaTeH KaTeTbp 3a NEPUOANYHA
camokatetepusauus (1SK)

loToB 3a ynotpe6a

KatanoxeH HOMep

CepveH Homep

(e [A]

flace CbXpaHsaBa Ha CyXo MACTO

_’_

[BysoHoeKaTeTbp (cpepuunarnasa SAUERnHanpasnasaua 3oHa)

—
—

DyHKUNOHANHA ONAKOBKa 3@ Pa3NNYHN NPUNOKEHNS Ta3u cTpaHa Harope

O6wa abnxuua: npu6n. 430 MM, AbNKMHA Be3 KOHeKTOp:
npuén. 400 mm
5 pasmepa: CH10,CH 12, CH 14,CH 16,CH 18

[la He Ce CTepUAU3Mpa NOBTOPHO

Cneundukaums

/
o<
\

0f

[la ce nasu oT cNbHYea

Mompe6umencka apyna: 1Q2104.xx, 1Q2114.xx - Movxe cBeTAuHaten

MpeanasHauenue: STERILE | EO Crepu PaHO C €TUNIEHOB OKCHA

Karetbpbt 1Q-Cath e npepHasHaueH 3a efHOKPATHO U BPeMeHHO
OTBEXAaHe Ha ypuHata OT NUKOYHUSA MeXyp 3a TepaneBTUYHU U
[AMarHOCTUYHM Lie v NpYU Hapy Ha Mexyp. TN
c Hero Moxe aa ce ocbujecTesiBa EAHOKPETHE Unu nepuoaunyHa
camokateTtepusaums (ISK) unu acuctupana katetepusauus (IFK).

EAMHAYHa CTepUAHa 6apHepHa cucTeMa

EAuHUYHa CTEpUAHA 6apuepHa cucTema coc
3alyMTHA ONaKOBKA OTBbH

Homep Ha napTuaa

Mokasauus:

MokasanuaTa 3a ISK unu IFK ce ycTaHosssat cnen cboTeTHata [lla ce cbbniofaBa MHCTpyKLUMATA

AWArHoOCTMKa M B 3aBUCUMOCT OT MHAMBUAYANHOTO CbCTOSIHUE Ha 3a yno‘rpe6a
3acerHaToTo nuue. MD
KaterspuT IQ-Cath e noaxoasLy 3a KaTeTepusnpaHe Npyu cnepHuTe 0123 CE-3HaK MeANUMHCKH NPOAYKT

nokasaHusa: HapymeHo “3npasBaHe Ha MUKOYHUA MeXyp C pasninyHa
reHesa (Hanp. HeBPOreHHM), HaMaieHa aKTUBHOCT UM KOHTPaKTUIIHA
CMOCOBHOCT Ha AETPY30pa, XPOHUUYHO 3aAbPKaHe HA ypuHa,
HedM3NONOrMYHO M3Npa3BaHe HAa NUKOUHUA Mexyp (npecMuKuus)
CbC UM 6e3 ocTaTbuHa ypuHa.

[la ce u3nonssa npeau
(roauHa-mecew-AeH)

[la He ce U3n0N3Ba NOBTOPHO

[H
q:
3

®

LieHTpaneH uaeHTUhUKaUMOHEH KO
MpoTtueonokasanus: Ha nekapcTBeHn NpoayKTH
Katervpnt I1Q-Cath Moxe aa He e nogxoaauw Npu Hanuuue Ha
cnepwHuTe npo6nemu. B Takusa cnyvam npeau ynotpe6a 3a Bceku
cnyuait TpabBa fa ce Hanpasu KOHCYNTauua ¢ nekap: Hapanssaue
HaypeTpara, KbpBeHe OT ypeTpara, 0CTpo Bb3nafeHue Ha ypeTpara
ununpocTaTaTa, NpOXOAHU NpensTCTBUs (Hanp. TyMopu) B ypeTpaTa,
B ypeTpanHus chuHKTEp um B npocTatara. Usnonssante camo npu
AOCTATbYHO OCBETNEHUE.

Tapudu Ha TaKcuTe 3a NeKapcTBeHH
npoayktu (UK)

Cnucvk Ha npoaykTuTe nycnyrute (FR)

[la He ce u3non3ea,

aKo OnakoBKaTa e nospefieHa
YkasaHus 3a ynotpe6a: Rlara Ha npoussoncTso
MbpBoTO NpUNoXeHMe Tps6Ba Aa Ce OCHUWECTBU NOA NPODECUOHANHO
PbKOBOACTBO.

Ako B onakoBkarta e U3TeKna TEYHOCT OT BOAHATa NOANOXKa,
KaTeTbpbT He Tpabea Aa ce usnonssa. 3a Aa 6bAat pvueTe BU
cBO60AHM NPU aKTUBUPAHETO Ha KAaTeTbpa W Npy Ae3nHdeKUMaTa,
KaTeTbpbT MOXe aa 6b;:|e NpUKpeneH KbMNOAXOAAWA NOBBPXHOCT C
neneHkara. Manonssaiite camo NPU AOCTaTbYHO OCBETIEHKEe.

npou3soauTeN
LBeliLapcky YIbAHOMOLLEH NpeACTaBUTEN

Ccepuuna rnasa SAUER

e

Ready for use ToToB 3a ynotpe6a
Puckose u npeaynpexaenns:

Mpu n3nonssaHeTo Ha KaTeTpyu (M NPeAM BCUUKO NPU HEMPABUIHO
13non3BaHe) MOXe Aa Ce CTUrHe A0 Apa3HeHe/MHdbeKUUs UK yBpeXAaHe Ha NUKouHuTe nbTuwa. B Takes cnyvait Tpa6ea aa ce

notbpcu nekapcku coeer. Mpu paBunHa ynotpe6a B Mexyp Moxe fa ce 3aAbpXa OCTaTbuyHa ypuHa. KateTbpnT e
npepHasHaueH 3a eAHoKpaTHa ynotpe6a. MosTopHaTa ynotpe6a unn nosTopHata 06paboTkay T TTA 0T UHG

[aHe ce usnonsea 6e3 npepsapuTentHo akTuBMpaHe cbe crepunen 0,9% dusnonoruueH pasTeop, Thit KaTo He e xnb3ras. Bogara ot
BOA0NPOBO/A HAPYLABA CTEPUIHOCTTA HA KATETHPA U MO TO3U HAUMH BOAN A0 ONacHOCT OT UHG . NlaHe ce usnonssa
npunospeaeHa CTepusHa ONakoBKa N NoBpeaeH KaTeTop, TbI KaTO MMa ONACHOCT OT MHq)EKLlMSl, HPEHOP\:‘JMTEHEH TemMnepaTtypeH
AnanasoH 3a ynotpe6a 15-25°C.

Ako npu 3non3saHeTo Ha e AHOKpaTHY KaTeTpy ,IQ-Cath” Bb3HMKHAT CepUO3HU MHUMAEHTH, MONS MH(OPMUPaIITE NPON3BOANTENS

M KOMNETEHTHUTE OPraH Ha CTpaHaTa, B KOATO @ PerncTpupaH noTpebuTenst.

®uzypa 1-7 (Bukme

LoBk

2): He gokocBaiime gupek uenus k P (c uzkak Ha pa). U3noa3Batime dyuk-

8,

kamo peg 3a

(1] Mpegu ynompe6a u3mulime u ge3uxdekuupalime cmapameaHo pbueme cu.

® oms 8 kka, kamo s np u M3aelime usnomo cogoph B8u8 chyHk 3

maka ue yeausim kamemup (c uzkalouerue Ha korekmopa) ga ce nokpue 3a noHe 30 cek.

© Ae3undekyupaiime ypempaanus omBop u 30Hama okono Heao ¢ r ge3uHdek 3a Buyu (cnazBalime ykazaHusma
Ha npou3B Hag ek
Qo Pynkut koBka u ocmaBeme Bogama ga nomeue B 3agHama uacm. Caeg moBa omgeneme ma3u yacm om
P Py 9 9 339 9 9 3
yHk Ham: koBka npu Hal pkupoBka 3a pazkvcBaHe (cbeguHumen) c gpunBake.
n Bane Ha dynk LoBl
O A) Mo ga u3non3s by awama onakoBka kamo yguak 3a gupek k Hayp 8
3a ga HanpaBume moBa, pazkscalime dpynk koBka Ha Hali-np mapkupoBka 3a pa3kbcBaHe (2raBama Ha kame-
mbpa) c gpenBaHe u s Caeg moBa u36ymaiime k pa Hanpeg (dpuz. 5.1), gokamo konekmopbm ce ynabmHu (duz. 5.1).
® B) Kamo aamep u3Bag k pa om ¢yl koBka (1uau 2), kamo xBaneme konekmopa.
Ako e gumo, cBop k pa kvM mop6a 3a cb6upaHe Ha ypuHa.
@ Kamo u3Bagemel pa om cyHk akoBka npu konek Akoe gumMo, cBopk k
c mopsuuka 3aypuna. Ako kamembpbm ocmate 3akauneH B onakoBk u3Bag 20 ¢ 6aBHo Bovp Bo gBuxk Bkapatime BHu-
Byp gokamo yp nomeue. Caeg kamo ypuHama npecmate ga meue, 6aBHo u3Bageme kamemvopa.
U3xBop. k pac 8 omnaguyu.

®upma MANFRED SAUER GmbH He noeMa omzoBopHocm 3a wiemu uAu HapaHsaBaHus, koumo Mozam ga Bbv3HukHam B peyamam
om HenpaBuaHo 6opaBeHe nopagu Hecna3BaHe Ha Hacmoswama uscmpykyus 3a ynompe6a uau Hecna3zBaHe Ha npaBuaama 3a
noggbpkaHe Ha xuzueHama.

Mpu8 uAu ce 06p iime koM cneyuaaucmu uau kvm k ku koHc:
MANFRED SAUER GmbH Neurott 7-15.74931 Lobbach Germany - +49 6226 960100
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Slovens§éina Kataloska Stevilka

. - Serijska Stevilka
Hidrofilni kateter za enkratno uporabo za ISK Y
(intermitentna samokateterizacija)

* Pripravljen za uporab

Hranite na suhem mestu

* Kateter zdvema conama (okrogla glava SAUER in pretoéna cona)
. 5 . Tastran gor
* Funkcijska embalaza za raznoliko uporabo

* Skupnadolzina: pribl. 430 mm, dolzina brez priklju¢ka: pribl. 400 mm e

Ne sterilizirajte ponovno
* 5velikosti: CH10,CH 12, CH 14,CH 16, CH 18
Stevilo kosov

Hranite zas¢iteno pred

Skupina uporabnikov: 1Q2104.xx, 1Q2114.xx - Moski h
soncno svetlobo

Namen:

1Q-Cath je namenjen za enkratno uporabo in zacasno odvajanje urina
iz se¢nega mehurja v terapevtske ali diagnostiéne namene v primeru
tezav zuriniranjem. Lahko se izvede kateterizacija za enkratno uporabo
ali intermitentna samokateterizacija (ISK) ali pa kateterizacijo izvede
druga oseba (IFK).

Sterilizirano z etilenoksidom

Enojni sterilni pregradni sistem

Enojni sterilni pregradni sistem z zunanjo
zaicitno embalazo

Indikacije:

Indikacije za ISK ali IFK se dolocijo po ustrezni diagnozi in so odvisne
od posamezne situacije prizadete osebe.

1Q-Cath je primeren za kateterizacijo prinaslednjih indikacijah: Tezave
z uriniranjem razliénega izvora (npr. nevrogeni), neaktivnost misice
detruzor ali kontraktilnost detruzorja, kroni¢no zadrzevanje urina,
nefiziolo§ko praznjenje mehurja (mikcija s pritiskom) z in brez pre-
ostalega urina.

Stevilka serije
Upostevajte navodila za uporabo
Oznaka CE Medicinski pripomocek

Uporabno do (leto-mesec-dan)

Kontraindikacij
1Q-Cath morda ni primeren, ¢e se pojavijo naslednje tezave. V teh
primerih se morate pred uporabo na vsak naéin posvetovati z zdravni-
kom: Poskodba seénice, krvavitev iz se¢nice, akutno vnetje seénice ali
prostate, ovire (npr. tumorji) v secnici, se¢nicni sfinkter ali prostata.

Ni za veckratno uporabo
Centralna farmacevtska Stevilka

Tarifa za zdravila
(Katalog britanske NHS)

Napotki za uporabo:

Prva uporaba mora potekati pod strokovnim vodstvom.
CejetekoinavembalaZiseizteklaiz vodne blazinice, katetrane smete
vec uporabljati. Da boste imeli med aktiviranjem katetra in razkuzeva-
njem proste roke, lahko kateter z lepilno tocko pritrdite na primerno
povrsino. Izdelek morate uporabljati ob zadostni osvetlitvi.

Seznam izdelkov in storitev

Ne uporabljajte, ce je embalaza
poskodovana

Nevarnosti in opozorila: Datum izdelave
Uporaba katetrov (zlasti ¢e se uporabljajo nepravilno) lahko povzroci
drazenje/okuzbo ali poskodbe seéil. V tem primeru se je treba nujno
posvetovati z zdravnikom.

Prinepravilni uporabilahko urin ostaja v mehurju. Kateter je namenjen
zaenkratno uporabo. Ponovna uporaba aliponovna namestitev poveca
nevarnost za okuzbo. Ne uporabljajte brez predhodnega aktiviranja
s sterilno fiziolosko raztopino 0,9 %, ker ne drsi, voda iz vodovoda
poslab3a sterilnost katetra in s tem poveca nevarnost za okuzbo. Ne Ready for use Pripravljen za uporab
uporabljajte, e je sterilna embalaza poskodovana ali ¢e je poskodo-

van kateter, ker obstaja nevarnost okuzbe. Priporo¢amo temperaturo

uporabe 15-25°C.

Ce bi med uporabo katetrov za enkratno uporabo ,1Q-Cath” prislo do

tezjih zapletov, je o tem treba obvestiti proizvajalca in pristojni organ

drzave, v kateri biva uporabnik.

Proizvajalec

Svicarski poobladceni predstavnik

Okrogla glava SAUER

Slika 1-7 (glej stran 2): Nep dno se ne dotikaj benega dela katetra (razen prikljuéka).

F p kot prip

© Pred uporabo roke temeljito umijte in razkuzite.

@ Vodno blazinico odprite tako, da prepognete in pritisnete. Izpraznite celotno vsebino v funkcijski embalazi, tako da je celoten kateter
(razen prikljucka) vanjo potopljen vsaj 30 sekund.

© Odprtino senice in obmoéje okoli nje razkuzite z ustreznim razkuzilom za sluznico (upostevajte navodila proizvajalca razkuzila).

@ Obrnite funkcionalno embalazo in pustite, da voda stece v zadnji del. Nato ta del funkcionalne embalaze na skrajni zadnji oznaki
(prikljucek) loéite z enim potegom.

Uporaba funkcionalne embalaze

© A) Funkcionalno embalao lahko uporabite kot podaljsek za neposredni odtok urina v stranié&e. \/ ta namen funkcionalno embalazo
na sprednji oznaki (glava katetra) z enim potegom odtrgajte in locite. Nato potisnite kateter naprej (slika 5.1), dokler prikljucek ne
zatesni (slika 5.2).

® B) Funkcionalno embalazo lahko uporabljate tudi kot kratek ali dolg pripomocek za prijemanje. V ta namen Zeleni del folije odstranite
na ustreznih oznakah (slika 10z 2.).

@ Alternativno vzemite kateter na priklju¢ku iz funkcionalne embalaze. Po potrebi kateter prikljuéite na urinsko vre¢ko. Ce kateter
obstane v embalaZi, ga pocasi odvijte in odstranite iz nje. Kateter previdno vstavite v secnico, da urin zacne odtekati. Ko urin
preneha teci, kateter pocasi izvlecite.

Kateter odvrzite med mesane odpadke.

Druzba MANFRED SAUER GmbH ne prevzema odgovornosti za $kodo ali poskodbe, ki bi nastale zaradi nepravilne uporabe, ki ni
predvidena v navodilih za uporabo, ali zaradi neupostevanja higienskih smernic.
Ce imate kakrina koli vprasanja ali tezave, se obrnite na strokovne zdravstvene delavce ali na nase svetovalce:

MANFRED SAUER GmbH - Neurott 7-15 - 74931 Lobbach - Germany - +49 6226 960100
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Hrvatski

Kataloski broj

Giski broi
Hidrofilni jednokratni kateter za ISK serijskibroj

(povremenu samokateterizaciju) Euvatina suhom

Spremno za uporabu

2-zonski kateter (zaobljen vrh SAUER i zona vodilice)

Ova strana gore

Funkcionalno pakiranje za promjenjivu uporabu ﬁ
Ukupnaduljina:priblizno 430 mm, duljinabezprikljucka:priblizno400 mm Nemojte ponovno sterilizirati

5 veli¢ine: CH10,CH12,CH 14,CH 16,CH 18

Broj komada

Korisni¢ka skupina: 1Q2104.xx, 1Q2114.xx - Muskarci Cuvati od sunceve svjetlosti

Namjena: Sterilizirano etilen oksidom

Kateter 1Q-Cath namijenjen je za jednokratno i privremeno odvodenje

mokraée iz mokraénog mjehura u terapeutske ili dijagnosti¢ke svrhe kod O Jednostruki sustav sterilne barijere
poremecaja mokrenja. Moguce je obavljati jednokratnu ili povremenu —

samokateterizaciju (ISK) ili vanjsku kateterizaciju (IFK). O Jednostruki sustav sterilne barijere s
Indikacija: 4 vanjskim zastitnim pakiranjem

Indikacijaza ISK li IFK utvrduje se nakon odgovarajuce dijagnoze te ovisno
o individualnoj situaciji bolesnika.

Kateter 1Q-Cath prikladan je za kateterizaciju kod sljededih indikacija:
Poremecdaji praznjenja mjehura razli¢itog uzroka (npr. neurogeni), nedo-
voljna aktivnost detruzoraiili kontraktilnost detruzora, kroniéno zadrza-
vanje mokrace, nefiziolosko praznjenje mjehura (mokrenje uz pritisak) sa
zaostalim urinom i bez njega.

Broj serije
Pogledajte upute za uporabu

Medicinski proizvod s oznakom CE
Kontraindikacija: Upotrijebiti do (godina-mjesec-dan)
Kateter 1Q-Cath mozda neée biti prikladan u sluéaju pojave problema
opisanih u nastavku. U ovim je slu¢ajevima prije uporabe svakako nuz-
no posavjetovati se s lije¢nikom: ozljeda mokraéne cijevi, krvarenje u
mokraénoj cijevi, akutna upala mokraéne cijevi ili prostate, zacepljenja
(npr. tumori) u mokraénoj cijevi, na sfinkteru mokraéne cijeviiili prostati.

Nemojte ponovno upotrijebiti

Farmaceutski centralni broj

Drug tariff (Katalog ljiekova

Upute za primjenu: L
) britanskog NHS-a)

Prva primjena treba se odvijati pod struénim vodstvom.

Ako je unutar pakiranja tekucina vec iscurila iz vodenog jastucica kate-
ter se viSe ne smije upotrijebiti. Kako biste imali slobodne ruke tijekom
aktiviranja katetera i dezinfekcije, kateter se moze privrstiti na odgo-
varajucu povrsinu ljepilom. Primjena se mora provesti uz odgovarajuce
svjetlosne uvjete.

Popis proizvoda i usluga

Nemojte upotrijebiti ako je
ambalaza ostecena

Rizici i upozorenja: Datum proizvodnje
Uporaba katetera (osobito nestruéna) moze izazvati nadrazenost/infekciju
ili o$tecenja mokraénog sustava. U tom sluéaju potrebno je potraziti
lijeéni¢ki savjet.

Uslu¢ajunepravilne uporabe urin bi mogao zaostati u mjehuru. Kateter je
namijenjen za jednokratnu upotrebu. Ponovna uporabailiponovna obrada
povecavaju opasnost od infekcije. Nemojte upotrijebiti bez prethodnog
aktiviranja sterilnom 0,9 %-tnom fiziolokom otopinom jer nije podmazan.
Vodaiz vodovoda narusava sterilnost katetera i tako pove¢ava opasnost
od infekcije. Nemojte upotrebljavati ako je sterilno pakiranje osteéenoili
ako je oStecen kateter jer postoji opasnost od infekcije. Preporuéujemo
primjenu na temperaturi od 15 - 25 °C.

Ako prilikom uporabe jednokratnog katetera IQ-Cath dode do pojave
ozbiljnih Stetnih dogadaja, o tome treba obavijestiti proizvodaéainadlezno
tijelo zemlje u kojoj je korisnik rezidentan.

Proizvodac

Svicarski ovlasteni predstavnik

mﬁ‘-&@

Zaobljen vrh SAUER

Ready for use Spremno za uporabu

SL. 1- 7 (vidi stranicu 2): Ne dodirujte izravno cijeli kateter (osim prikljucka).

Upotrijebite funkcionalno pakiranje kao pomo¢ pri drZanju.
© Prije uporabe temeljito operite i dezinficirajte ruke.

@ Otvorite vodeni jastuéi¢ savijanjem i potiskivanjem. Ispraznite cijeli sadrzaj u funkcionalno pakiranje tako da se cijeli kateter (osim
priklju¢ka) vlazi najmanje 30 sekundi.

© Dezinficirajte otvor mokracne cijevi i podrucje oko njega odgovarajucim sredstvom za dezinfekciju sluznice (slijedite upute proi-
zvodaca dezinficijensa).

@ Okrenite funkcionalno pakiranje i pustite da voda teée u straznji dio. Zatim taj dio funkcionalnog pakiranja na straznjoj oznaci za
otkidanje (priklju¢ak) otkinite trzajem.

Uporaba funkcionalnog pakiranja

© A) Funkcionalno pakiranje moze se koristiti kao produzetak za izravno ispustanje mokrace u zahod. Otvorite funkcionalno pakiranje
otkidanjem trzajem na prvoj oznaci za otkidanje (vrh katetera). Zatim potisnite kateter prema naprijed (sl. 5.1) dok se konektor ne
zatvori (sl. 5.2).

® B) Funkcionalno pakiranje moze se koristiti i kao kratki i dugi hvataé za pomo¢ pri drzanju. U tu svrhu odvojite zeljeni dio folije na
odgovarajucoj oznaci za otkidanje (sl. 1ili 2).

@ | na prikljuéku mozete izvaditi kateter iz funkcionalnog pakiranja. Ako je potrebno, spojite kateter s vre¢icom za mokracu.Ako se
kateter zaglavi u pakiranju, polako ga izvucite odvijanjem.Lagano umetnite kateter u mokraénu cijev dok mokraéa ne iscuri. Kad
mokraca prestane teci, polako izvucite kateter.

Kateter odloZite u ostatni otpad.

Tvrtka MANFRED SAUER GmbH ne preuzima nikakvu odgovornost za stete ili ozljede koje mogu nastati zbog nepravilnog postupanja
suprotno ovim uputama za uporabu ili zbog nepridrzavanja higijenskih smjernica.

bl d L 3

Ako imate bilo kakvih pitanjaili p obratite se ici stru¢njacima ili nasim savjetnicima za korisnike:
MANFRED SAUER GmbH - Neurott 7-15 - 74931 Lobbach - Germany - +49 6226 960100
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Kataloski broj

Srpski
. AR . Serijski broj
Hidrofilni jednokratni kateter za ISK

K e .
(povremena samokateterizacija) Cuvajte na suvom mestu
* Spremno za upotrebu

* 2-zonskikateter (SAUER kuglasta glava i zona za uvodenje)
i K L Ova strana gore

* Funkcionalno pakovanje za varijabilnu upotrebu

* Ukupna duzina: oko 430 mm, duzina bez konektora: oko 400 mm

Nemojte ponovo da sterilisete
* 5veli¢ine: CH10,CH 12,CH14,CH16,CH 18

Broj komada

Grupa korisnika: 1Q2104.xx, 1Q2114.xx - Muskarci Driite dalje od sunceve svetlosti
Odredivanje namene:

1Q-Cath je namenjen za jednokratnu i privremenu drenazu urina iz
mokracne besike u terapeutske ili dijagnosticke svrhe, kod postojanja
poremecaja mokrenja. Mogu se sprovesti pojedinaéna ili povremena
samokateterizacija (ISK) ili spoljna kateterizacija (IFK).

Sterilizaciju izvedite etilen oksidom
Sistem jednostruke sterilne barijere

Indikacije:

Indikacije za ISK ili IFK se daju nakon odgovarajuce dijagnostike i zavisno
od individualne situacije doticnog lica.

1Q-Cathje prikladan za kateterizaciju kod sledecih indikacija: Poremecaji
praznjenja mokracne besike razli¢itog porekla (npr. neurogeni poreme-
¢aj), nedovoljna aktivnost detrusora ili njihova kontraktilnost, hroni¢na
retencija mokrace, nefizioloko praznjenje besike (mokrenje pritiskom)
saibez zaostalog urina.

Sistem jednostruke sterilne barijere
sa zastitnim pakovanjem sa spoljasnje
strane

Pridrzavajte se uputstva za upotrebu

CE oznaka medicinski proizvod

Kontraindikacije:
1Q-Cath mozda nece biti prikladan ako se pojave dole navedeni problemi.
U ovim sluéajevima se pre korid¢enja obavezno mora konsultovati lekar:
Povreda uretre, krvarenje u mokraé¢nom kanalu, akutna upala uretre
ili prostate, zaéepljenja (npr. tumori) u mokraénom kanalu, sfinkteru
uretre ili prostati.

Upotrebljivo do (godina-mesec-dan)

Samo za jednokratnu upotrebu

Centralni farmaceutski broj

Uputstvo za upotrebu:

Prva upotreba bi treblo da se odvija pod struénim nadzorom.

Ako je unutar ambalaze teénostiz vodenogjastuéi¢a veciscurela, kateter
se viSe ne sme koristiti. Kako bi vam ruke tokom aktivacije katetera i
dezinfekcije bile slobodne, kateter se na odgovarajucu povrsinu moze
pri¢vrstiti nalepnicom. Upotreba mora bitiizvréena u uslovima adekvatne
osvetljenosti.

Rizici i upozorenja:

Pri koris¢enju katetera (posebno pri njegovom nepravilnom kori$éenju)
moze doéidoiritacije/infekcijeili povrede mokraénih kanala. U tom sluéaju
je potrebno potraziti savet lekara.

Pri nepravilnoj upotrebi ostaci urina bi se mogli zadrzati u morkacnoj
besici. Ovaj kateter je namenjen za jednokratnu upotrebu. Ponovna upo-
treba ili recikliranje poveéava opasnost od infekcije. Nemojte koristiti
bez prethodne aktivacije sterilnim fizioloskim rastvorom 0,9 %, jer ne
moze da klizi voda iz ¢esme narusava sterilnost katetera i time dovodi do Ready for use Spremno za upotrebu
povecane opasnosti od infekcije. Nemojte koristiti ako su sterilna amba-

laza ili kateter o3teceni, jer postoji opasnost od infekcije. Za kori$éenje

preporuéujemo temperaturu od 15-25°C.

Ako dode do ozbiljnih nezgoda pri upotrebi ,1Q-Cath" jednokratnog

katetera, potrebno ih je prijaviti proizvodacu i nadleznom telu u zemlji

u kojoj korisnik boravi.

Drug Tariff (katalog lekova
britanske NHS)

Spisak proizvodai usluga

Nemojte da koristite ako je
oStecena ambalaza

Datum proizvodnje
Proizvodac

Ovladceni predstavnik za Svajcarsku

Kuglasta glava SAUER

SL. 1-7 (videti stranu 2): Nemojte direktno da dodirujete kompletan kateter (izuzev konektora).

je kao d:

P ) P

Koristite

za drzanje
© Pre koriéenja ruke temeljno operite i dezinfikujte.

@ Otvorite vodeni jastui¢ savijanjem i guranjem. Ispraznite ceo sadrzaj u funkcionalno pakovanje, tako da se ceo kateter (osim konek-
tora) poveze u trajanju od najmanje 30 sekundi.

(3] Dezinfikujte otvor uretre i podruéje oko nje odgovaraju¢im sredstvom za dezinfekciju sluznice (sledite uputstva proizvodaca
dezinficijensa).
@ Okrenite funkcionalno pakovanje i pustite da voda tece u zadnji deo. Zatim trzajem odvojite ovaj deo funkcionalnog pakovanja na

krajnjoj zadnjoj oznaci za kidanje (na konektoru).

Kori$cenje funkcionalnog pakovanja

© A) Funkcionalno pakovanje mozete da koristite kao produzetak za ispuStanje urina direktno u wc Solju. Za to trzajem otcepite
funkcionalno pakovanje na krajnjoj prednjoj oznaci za kidanje (na glavi katetera) i odvojite ga. Zatim gurajte kateter prema napred
(sl. 5.1) sve dok konektor ne zaptije (sl. 5.2).

® B) Funkcionalno pakovanje takode mozete da koristite kao kratko ili dugo pomocno sredstvo za dranje. Za to izvucite Zeljeni deo
folije na odgovarajucim oznakama za kidanje (sl. 1ili 2).

@ Alternativno, izvadite kateter iz funkcionalnog pakovanja drzedi ga za konektor. Ako je potrebno, povezite kateter s kesom za urin.
Ako se kateter zaglavi u pakovanju, polako ga izvucite uvrtanjem. PaZljivo uvedite kateter u mokracni kanal, dok urin ne potece.
Kada urin prestane da tece, polako izvucite kateter.

Odlozite kateter s ostalim otpadom.

KompanijaMANFRED SAUER GmbH ne preuzima nikakvu odgovornost za ostecenjaili povrede, koje mogu danastanu usled nepravilnog
rukovanja suprotno ovim uputstvima za upotrebu ili ako se ne primenjuju higijenske smernice.

bl

Ako imate bilo kakvih pitanjaili p obratite se medicinskim struénjacima ili nasim icima za korisnike:
MANFRED SAUER GmbH - Neurott 7-15 - 74931 Lobbach - Germany - +49 6226 960100
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Bosanski Kataloski broj

Hidrofilni kateter za jednokratnu upotrebu Serijskibroj
za povremenu samokateterizaciju (ISK)

Cuvati na suhom mjestu
Spreman za upotrebu

2-zonski kateter (SAUER kuglasta glava i zona vodilice)
Ova strana gore

Funkcionalna ambalazZa za varijabilnu primjenu

Ukupna duzina: oko 430 mm, duZina bez konektora: oko 400 mm
5 veli¢ine: CH10,CH12,CH 14,CH 16,CH 18

Ne sterilizirati ponovno

Broj komada

Grupa korisnika: 1Q2104.xx, 1Q2114.xx - Muskarci . . . . .
Drzite podalje od sunceve svjetlosti

Predvidena namjena:

Kateter |Q-Cath predviden je zajednokratnuiprivremenu odvodnju urina
iz mokraénog mjehura u terapeutske ili dijagnosti¢ke svrhe u slu¢aju
smetnji pri praznjenju mokraénog mjehura. Kateter ima mogucénost
provodenja jednokratne ili povremene samokateterizacije (ISK) ili
vanjske kateterizacije (IFK).

Sterilizacija se obavlja etilenoksidom
Jednostavan sterilni sistem barijere

Jednostavan sterilni sistem barijere sa
spoljnim zastitnim pakovanjem
Indikacija:

Indikacije za jednokratnu ili povremenu samokateterizaciju (ISK) ili
vanjsku kateterizaciju (IFK) daju se nakon odgovarajuce dijagnoze i
zavisno od individualnog stanja odnosne osobe.

Kateter 1Q-Cath prikladan je za kateterizaciju u slu¢aju sljedecih indi-
kacija: smetnje pri praznjenju mokraénog mjehura razlicite geneze (npr.
neurogene), smanjena aktivnost detruzora ili kontraktilnost detruzora,
hroniéno zadrzavanje urina, nefiziolosko praznjenje mjehura (mokrenje
pritiskom) sa i bez preostalog urina.

Broj serije
Slijedite uputstvo za upotrebu

CE oznaka medicinskog proizvoda

Upotrebljiv do (godina-mjesec-dan)

Kontraindikacija: Ne moze se ponovo koristiti

Kateter 1Q-Cath mozda nece biti prikladan ako se pojave sljedeéi pro-
blemi. U ovim se slu¢ajevima prije primjene neophodno obratiti ljekaru:
ostecenje uretre, krvarenje uretre, akutna upala uretre ili prostate,
prepreke (npr. tumori) u uretri, na sfinkteru uretre ili prostati.

Farmaceutski centralni broj

Tarifa za lijekove (katalog lijekova

britanske - NHS)
Upute za primjenu:

Prva primjena treba uslijediti uz struéne upute.

Ako je tekucina iz vodenog jastuci¢a vec¢ iscurilau ambalazu, kateter se
vi$e ne smije upotrebljavati. Kako biste tokom aktivacije kateteraidezin-
fekcije imali slobodne ruke, kateter se moze prigvrstiti na odgovarajucu
podlogu s povriinom za lijepljenje. Primjena se mora vrsiti u uslovima
dovoljnog osvjetljenja.

Lista proizvoda i usluga

Ne koristite vrecicu ako je
ambalaza oétecena

Datum proizvodnje

Rizici i upozorenja: Proizvodac
Upotreba katetera (naroéito u slu¢aju nepravilne primjene) moze re-
zultirati iritacijom/infekcijom ili o5te¢enjem urinarnog trakta. U tom je
slucaju potrebno zatraZiti savjet ljekara.

U slucaju nepravilne primjene, u mjehuru moze zaostati preostali urin.
Ovaj kateter je predviden za jednokratnu upotrebu. Ponovnom upotre-
bom ili ponovnom pripremom povecava se rizik od infekcije. Nemojte
upotrebljavati bez prethodne aktivacije sterilnom 0,9% -tnom slanom
otopinom, jer kateter u suprotnom nece kliziti. Voda iz slavine negativno utice na sterilnost katetera i time dovodi do povecane
opasnosti od infekcije. Nemojte upotrebljavati ako je sterilno pakovanje oteceno ili ako je kateter oStecen, jer postoji opasnost
od infekcije. Preporucujemo temperaturu primjene od 15 - 25 °C.

Ako se pri upotrebi katetera ,IQ-Cath" za jednokratnu upotrebu pojave ozbiljni problemi, potrebno ih je prijaviti proizvodacu i
nadleznom organu u zemlji primjene.

Ovlateni predstavnik za Svicarsku

SAUER Kuglasta glava

Ready for use Spreman za upotrebu

SL. 1-7 (vidi stranicu 2): Nemojte direktno dodirivati cijeli kateter (osim konektora).

d hvatani
Kao p za \je upotrij

O Prije primjene temeljito operite i dezinfikujte ruke.

@ Otvorite vodeni jastuci¢ savijanjem i pritiskanjem. Ispraznite cijeli sadrzaj u funkcionalnu ambalazu, tako da se cijeli kateter (osim
konektora) namace najmanje 30 sekundi.

(3] Dezinfikujte otvor uretre i podrucje oko njega odgovarajucim sredstvom za dezinfekciju sluznice (pridrzavajte se uputa proizvodaéa
sredstva za dezinfekciju).

© Okrenite funkcionalnu ambalazui pri¢ekajte da se voda spusti u straznji dio funkcionalne ambalaze. Zatim otvorite ovaj dio funkcionalne
ambalaZe na zadnjoj oznaci za odvajanje (konektor), tako Sto Cete je jednim potezom pocijepati i odvojiti.

Upotreba funkcionalne ambalaze

© A)Funkcionalna ambalaza se moze upotrijebiti i kao produzetak za direktan odvod urina u toalet. Da biste to uéinili, trzajem pocijepajte
funkcionalnu ambalaZzu na prednjoj oznaci za odvajanje (glava katetera) i odvojite je. Zatim gurnite kateter Sto viSe prema naprijed
(sl. 5.1) dok se konektor hermeticki ne zatvori (sl. 5.2).

® B) Funkcionalna ambalaza se moze koristiti i kao kratko ili dugo pomocno sredstvo za hvatanje. Da biste to uinili, odvojite Zeljeni
dio folije na odgovarajucim oznakama kidanja (sl. 1ili 2).

@ Alternativno izvadite kateter na konektoru iz funkcionalne ambalaze. Ako je potrebno, spojite kateter s vrecicom za prihvat urina.
Ako se kateter zaglavi u ambalazi, polako ga izvucite okretanjem. Kateter oprezno uvodite u uretru, dok urin ne potece. Kada urin
prestane tedi, polako izvucite kateter.

Kateter zbrinite s ostalim otpadom.

Kompanija MANFRED SAUER GmbH ne preuzima nikakvu odgovornost za Stetu ili povrede koje mogu nastati zbog nepravilnog
rukovanja suprotno ovim uputama za upotrebu ili neprimjenjivanja higijenskih smjernica.
U sluéaju pitanja ili problema, obratite se medicinskom struénom osoblju ili nasim savjetnicima za korisnike:

MANFRED SAUER GmbH - Neurott 7-15 - 74931 Lobbach - Germany - +49 6226 960100
47






MakepoHcKM Bpoj Ha kaTanor

6noi
Xuppodunen katetep 3a eaHoKpaTHa ynotpe6a za UCK Cepucki 6poj
(MHTepMUTEHTHA caMOKaTeTepu3auuja)

MoproTeeHo 3a ynotpe6a

[la ce uyBa Ha CyBO MECTO

2-30Hcku kaTetep (SAUER Tonuecta rnasa v 30Ha 3a
HaBepyBarbe)

0OBaa CTpaHa Harope

®dyHKunoHaNHa aMbanaxa 3a BapujabunHa ynorpeba [la He ce CTepUAM3MPa NOBTOPHO

BkynHa gomkuHa: okony 430 mm, AomKuHa 6e3 NpUKNyyoK:
okony 400 mm

5 ronemunu: CH10,CH 12,CH14,CH 16,CH 18

Konuyuxa

He e HaMeHeTo 3a noBekekpaTHa ynotpe6a
Lenna 2pyna: 1Q2104.xx, 1Q2114.xx - Maxu
CTepunnsaunja CO eTUNEHOKCUA
Hamena:

1Q-Cath e HamMeHeT 3a eAHOKpPaTHA U NPUBPEMEHA APEHAXA HA YPUHA
O/ MOYHMOT Meyp 3a TepaneBTCKU WM AWJArHOCTUUKM LeNU Npu
HapylyBata Ha NPa3HeeTo Ha MOYHMOT Meyp. Moxe aa ce Bpuwu
e[HOKpaTHa UNN UHTepMUTEHTHA camokaTeTepusauuja (UCK) unun
HaaBopewHa kateTepusauuja (HK).

EAHOCTaBEH CTepineH 6apuepeH cucTem

EAHOCTaBeH CTepuneH 6apuepen cucTeM
CO 3alTUTHO NaKkyBare OAHAABOP
Wnaukauuja: Bpoj Ha wapxa
Wnaunkauujata 3a UCK unmn HK ce npaeu no coopseTHa anjarHocTuka
M BO 3aBMCHOCT OA MHAMBMAYANHATA CUTYaLMja HA 3aCeTHATOTO iuLe.
1Q-Cath e noroneH 3a karetep uunja npu c. WH,
HapywyBara Ha npasHetbe Ha MOUHMOT Meyp OA Pa3NIUUHO NOTeKNOo
(Ha NpuMep, HEBPOreHO), HeJOBOHA AKTUBHOCT Ha AGTPY30POT MK
KOHTPAKTUNHOCT Ha AETPY30POT, XPOHUUHA ypUHAPHA peTeHuuja,
HehM3MONOWKO Npa3Hetbe Ha MOYHMOT Meyp (NPUTUCHA MUKTYpaumja)
co v 6e3 pesnayanHa ypuHa.

Cnepere ru ynarcTeara 3a ynotpe6a

CE-03HaKa MeIMUMHCKM NPON3BOA

YnoTpe6auBo A0 (roAMHa-Mecel-AeH)

He e HaMeHeTO 3a noBeKekpaTHa ynotpe6a
Koutpaunaukauuja:

1Q-Cath Moxe Aa He e cooaBeTeH aKo ce NojaBaT CleAHUBE NPOGNEMU.
Bo oBue cnyuaun, Mopa cekako fja ce KOHTAKTUPa CO NeKap npep Kakea
6uno ynotpe6a: Mospeaa Ha ypeTpata, kpsapetwe BO yperTpata,
aKyTHO BOCManeHue Ha ypeTpaTa unu npocTararta, ONCTPyKUMM Ha
TeKOT (Ha np. TYMOpH) BO ypeTparta, ypeTpanHuoT chuHKTep unm
npocrarara.

bapMaueBTCKM 6poj Ha perucTpaumja
Tapuda Ha NeKoBM (KaTanor Ha NEKOBM Ha.
NHS Bo BpuTaHuja)

CnUCOK Ha NPOM3BOAY U yCnyry

[laHe ce KOpUCTH OKONIKY NaKyBamweTo e
owTeTeHo

YnarcTeo 3a ynotpe6a:

MpBaranpumena Tpe6a Aa ce Hanpasy NOA BOACTBO HA NPOGeCHUOHANHO
nuue.

AKo TeuHoCTa BeKe U3Nerna ofi BOAHATA NepHUUKA BO NaKyBakbeTo,
KaTeTepoT noBeKe He CMee Aa Ce KOpUCTU. 3a Aa UMaTe CNOBOAHM
pale npu aKTUBUPaHETO Ha KaTeTepoT U Ae3uHdeKunjaTa, kaTeTepoT
MOXe Aa Ce MPULBPCTU HA COOABETHA NOBPWMHA CO NIENIUBA TOUKa.
AnnukauujaTa Mopa Aa Ce U3BPLIM BO AOBONIHO CBETIIOCHU YC/IOBU.

[laTyM Ha Npou3BOACTBO
Mpoussoauten

0BNaCTeH WBAjUAPCKX NPETCTaBHUK

PMEMMH U MEpKHU Ha NpeTnasnueocT:

Ynotpe6ara Ha kaTeTpu (0cO6eHO ako ce KOpUCTAT HEeNnpaBuiHO)
MOXe Aa NMpeAu3BMKA MpUTAUMja/MHPEKUMja MK OWTETyBaE Ha Ready for use NoaroTeeHo 3a ynotpe6a

YPUHapHUMOT TpakT. Bo Takos cyuaj, BeaHaw no6apajte MeanLMHCKa

nomouw.

[loKonKy ce KOPUCTM HENPABUIIHO, BO MOYHMOT Meyp MOXe Aa OCTaHe pe3upyanHa ypuHa. KateTepoT e HaMeHeT 3a eaHoKpaTHa
ynotpe6a. MosTopHaTa ynoTpe6a niu NOBTOPHOTO YMCTEHE IO 3rofieMyBa pU3MKoT of uHdekuuja. He kopuctete 6e3 npetxoaHo
aKTMBMpatbe co cTepuneH conex pactsop oa 0,9 %, 6uaejku He e nusraso. Bonata of uewwMa ro Hapylwysa CTepUANTETOT Ha KaTeTepoT
CO WTO Ce 3roNeMyBa PU3UKOT 04 UHdeKuUMja. He KopuCTeTe aKo CTEPUIHOTO NaKyBatbe e OWTETEHO UM aKO KAaTeTepoT e owWTeTeH,
6unejku nocton pusmk og uHdekumja. Mpenopauysame Temneparypa Ha npumena og 15 - 25°C.

[Lokonky npuynoTtpe6ata Ha kaTeTpuTe 3a eHOKpaTHa ynotpe6a ,|Q-Cath” nojae no nojasa Ha cepnosHu HecakaHu AejcTea, 3a Toa

SAUER Tonuecta rnasa

Tpe6a fa ce U3BECTU NPOM3BOANTENOT U HAANEXHUOT APXKABEH OPraH BO APXKABATA BO KOja NPECTOjyBa KOPUCHUKOT

Cnuku 1-7 (eupete ja cTpanuua 2): He gonupajte ro katetepoT AUPeKTHO (OCBEH KOHEKTOPOT).
Kopucrere ja pyHKumnoHanHata am6anaxa 3a Aa ro ApXMTe KaTeTepoT

© Temenno uamujTe u aeaurcuuvpajTe ru pauere npe ynotpe6a.

@ Orsopere ja BoaxaTa nepHUUKa CO BUTKarbe U NpUTUCKatbe. McnpasHete ja uenara 80 ! nHata Taka

WTO LENMOT KaTeTep e noToneH Hajmanky 30 ceKyHau (OCBEH NPUKNYUOKOT).

© [leannduumpajre ro 0TBOPOT Ha ypeTpaTa M MPEAENOT OKONY HEA CO COORBETHO MYKO3HO CPEACTBO 3a Ae3MHGEKLM]A (creaeTe ru
ynatcTeara ofj IpoM3BOAMTENOT Ha CPE/ICTBOTO 3a AeanHdeKumja).

@ 3asprere ja yHKuMoHaNHaTa aMbanaxa, a BOAATA HEKa Teue BO 3aaHMOT Aen. MoToa, 0BOj Aen Ha (yHKUMOHANHATA aMBanaxa
OTKMHETE 0 Ha Haj3aAHMOT 3aCeK (KOHEKTOp) CO @AHO NoBNIeKyBatbe.

Ynotpe6a Ha yHKUMOHANHATA aMBanaxa

© A) dyHkumoranata aMBanaxa MoXe Aa Ce KOPUCTH KaKO NPOAO/KETOK 33 YpUHATA Aa Ce MCLeAM AUPEKTHO BO ToaneTor. MpuToa,
¢yHKUMOHaNHaTa aMBanaxa nossieyeTe ja Ha HajnpeHUOT 3acek (BPB Ha KaTeTepoT) CO eAHO NoBNeKyBate U oTKMHeTe ja. MoToa
noenieyeTe ro KaTeTepoT Hanpea (ciMka 5.1) AoAeKa Aa Ce 3aTBOPU KOHEKTOPOT (cnuka 5.2).

® B) PynkunonanHaTa aMBanaxa MOxe Aa Ce KOPUCTM U Kako KPAaTOK MAW AOAT MPOAO/KETOK 3a takarbe. 3a Taa uen, ussaaete ro
CaKaHKOT OTCeK Ha donujaTa Ha cooaBeTHUTe 3aceuu. (cnuka 1un 2.)

@ AntepHatusHo, u3BapeTe ro KaTeTepoT oa dyHKUMOHAnHaTa ambanaxa kaj npuknyuokor. Mo notpe6a, nospsete ro
KaTeTepoT CO Keca 3a ypuHa.AKo KaTeTepoT Ce 3arjaBu BO NakyBaweTo, noneka uspapete ro. BuumaTenHo MeTHeTe ro
KaTeTepoT BO ypeTpaTa AOAeKa He ce ucuepn ypuHata. Kora Ke npectaHe aa Teue ypuHa, noneka noeneyete ro KareTepor.

®pnete ro KaTeTepoT CO AOMALIHUOT OTNaA.

MANFRED SAUER GmbH He npeseMa 0aroBopHOCT 3a WTETH UM NOBPeAN KOU MOXE Aa HAacTaHAT Kako pe3ynTaT Ha HeCOOABETHO
paKyBate Koe e CMIPOTUBHO Ha 0Ba yNaTCTBO 3a yNOTpe6a UM Kako Pe3yNTaT Ha HeMpUMeHyBakbe Ha yNaTcTBaTa 3a XUrueHa.
Ako uMaTe KaKe# 6Mno npawarba UAK NPOBAEMMU, KOHTAKTHUPAjTE CO 0BYUEHN MEANLMHCKN NULA MAM HAWMUTE COBETHULM 33 KITMEHTH:

MANFRED SAUER GmbH - Neurott 7-15 - 74931 Lobbach - Germany - +49 6226 960100
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